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MARCO LEGAL
A Lei n® 8.080/1990, em seu art. -{3 estabelece que a incorporagédo, a exclusdo ou a alteracdo de novo
medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituicdo ou alteracéo de protocolo clinico ou de diret
terapéutica sdo atribuicbes do Ministé da Saude (MS). Para cumprir essas atribuigcbes, o MS é assessorado p
Comisséo Nacional de Incorporacdo de Tecnologias no Sistema Unico de Salde (Conitec).

A andlise da Comissdo deve ser baseada em evidéncias cientificas, publicadas na litefatireficiwia,
acurécia, efetividade e seguranca da tecnologia, bem como a avaliacdo econdmica comparativa dos beneficios ¢
custos em relac&o as tecnologias ja incorporadas. E imprescindivel que a tecnologia em salide possua registro na A
Nacionalde Vigilancia Sanitaria (Anvisa) e, no caso de medicamentos, preco fixado pela Camara de Regulagéo do Me
de Medicamentos (CMED).

Em seu art. 1R, a legislacéo prevé que o processo administrativo devera ser concluido em prazo nao superi
180 (centce oitenta) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogagéo por 90 (noven
dias corridos, quando as circunstancias exigirem. Ou seja, a partir do momento em que o demandante protocola
pedido de analise para a Conitate a decisao final, o prazo méaximo é de 270 (duzentos e setenta) dias.

A estrutura de funcionamento da Conitec é composta por Plenario e Sectetartativa, definidas pelo Decreto
n° 7.646, de 21 de dezembro de 2011, que regulamenta, também, suastémtips, seu funcionamento e seu processo
administrativo. A gestdo e a coordenacéo das atividades da Conitec, bem como a emissado do relatério de recomend
sobre as tecnologias analisadas sdo de responsabilidade da Sedfserigiva; exercida pelo Dgartamento de Gestao
e Incorporacao de Tecnologias e Inovacédo em Saude (DGITIS/SCTIE/MS).

O Plenario é composto por 13 (treze) membros: representantes de cada uma das 07 (sete) Secretarias
Ministério da Saude sendo o presidente do Plenério, o indicapela Secretaria de Ciéncia, Tecnologia, Inovagéo e
Insumos Estratégicos em Saude (SCJI&)01 (um) representante das seguintes instituicdes: Agéncia Nacional de
Vigilancia SanitarisAnvisa; Agéncia Nacional de Saude SuplememiNS; Conselho Nacidride Salde CNSConselho
Nacional de Secretarios de SaugdéConassConselho Nacional de Secretarias Municipais de SglUdenasems; e
Conselho Federal de Medicin€@FM.

Todas as recomendagfes emitidas pelo Plenério sdo submetidas a consulta piligald@razo de 20 (vinte)
dias, exceto em casos de urgéncia da matéria, quando a CP teré prazo de 10 (dez) dias. As contribuicbes e sugest
consulta pablica sdo organizadas e inseridas no relatério final da Conitec, que é encaminhado ao Sexf@iéncial
Tecnologia, Inovacdo e Insumos Estratégicos em Saude para a tomada de decisdo. O Secretario da SCTIE pode
solicitar a realizag&o de audiéncia publica antes da sua decisao.

O Decreto n° 7.646/2011 estipulou o prazo de 180 (cento e oilatites para a garantia da disponibilizacéo das
tecnologias incorporadas ao SUS e a efetivagédo de sua oferta & populagéo brasileira.

AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE

De acordo com o Decreto n® 9.795/2019, cabe ao Departamento de Gestédo e Incorporacdo de Tecnologi:
Inovagcdo em Saude (DGITIS) subsidiar a Secretaria de Ciéncia, Tecnologia, Inovagéo e Insumos Estratégicos en
(SCTIE) no que diz respeito a alteragd@xcluséo de tecnologias de satude no SUS; acompanhar, subsidiar e dar supo
as atividades e demandas da Conitec; realizar a gestdo e a analise técnica dos processos submetidos a Conitec;
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critérios para a incorporagao tecnoblégica com base eidéexias de eficacia, seguranca, cusfetividade e impacto
orcamentario; articular as acées do Ministério da Saude referentes a incorporacdo de novas tecnologias com 0s dive
setores, governamentais e ndo governamentais, relacionadas com as pricrida@®S; dentre outras atribuicdes.

O conceito de tecnologias em saude abrange um conjunto de recursos que tem como finalidade a promocac
saude, prevencao e tratamento de doencas, bem como a reabilitagcdo das pessoas, incluindo medicamentos, prod
para a saude, equipamentos, procedimentos e sistemas organizacionais e de suporte por meio dos quais a atencgac
cuidados com a saude séo prestados a populacéo

A demanda de incorporacéo tecnologia em salude a ser avaliada pela Conitec, de acordotgorad.als, § 1°
do Decreto n° 7.646/2011, deve apresentar niumero e validade do registro da tecnologia em saude na Anvisa; evidé
cientifica que demonstre que a tecnologia pautada é, no minimo, tdo eficaz e segura quanto aquelas disponiveis nc
para determinada indicacdo; estudo de avaliacdo econdmica comparando a tecnhologia pautada com as tecnologias
saude disponibilizadas no SUS; e preco fixado pela Camara de Regulagédo do Mercado de Medicamentos (CMED), 1
de medicamentos.

Dessa forma, agdemandas elegiveis para a avaliacdo pelo DGITIS s&o aquelas que constam no Decrett
7.646/2011 e devem ser baseadas nos estudos apresentadd@uadro 1, que sdo avaliados criticamente quando
submetidos como propostas de incorporacéo de tecnologiagd& S

Quadro 1.Principais tipos de estudos utilizados no processanderporacdo ou exclusdo de tecoglas em saude no
ambito do SUS:

Tipo de Estudo Descricao
Revisio Sistematica com ou sem emglise Ejétécécs gue avalian a eficécia, efetividade seguranca da tecnologia e
Parecer Técnicoientifico Estudo que avalia&ficicia, efetividade e seguranca da tecnologia em sg

Avaliacdo econémica completa (estudos de cust| Estdo que avalia a eficiéncia da tecnologia em salde, por meio de ar
efetividade, custeutilidade, custeminimizagdo e | comparativa que pondera os custos dos recursos aplicados e os des
custobeneficio) em termos de salde

Estudo que avalia o incremento ou reducao no desembmtacionado a
incorporacdo da tecnologia em salde

a) Alertas: Estudos que avaliam uma tecnologia nova ou emergente
uma condi¢éo clinica. b) Informes: Estudos detalhados que apresent
cenério de potenciais méthmentos em desenvolvimento clinico ou recé
registrados nas agéncias sanitarias do Brasil, Estados Unidos da Am
Monitoramento do Horizonte Tecnolégico Europa para uma condicdo clinica. ¢) Se¢des de MHT nos relatori
recomendacgdo: Estudos que apontam o0s medicamentos
desenvolvimeto clinico ou recénmegistrados nas agéncias sanitarias
Brasil, Estados Unidos da América e Europa para a condic¢ao clinica ab|
nos relatérios de recomendacao de medicamentos em analise pela Co

Analise de Impacto Orgamentario

As tecnologias a serem avaliadas devem ser relevantes para o cidadao e para o sistema de saudsegestaca
ndo compete ao DGITIS a realizacdo de estudos epidemioldgicos primarios, que objetivam avaliar a incidénc
prevaléncia de determinada condicabinica; e estudos que visam a regulagéo sanitaripregodas tecnologias.

I BRASIL. Ministério da Saude. Politica Nacional de Gestéo de Tecnologias em Saude. Brasilia: Ministério da Salde, 2010
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1. APRESENTACAO

Este parecer técnicoientificose refere a analise das evidéncias cientificas sobre o desempemiopiante
percutaneo de valvula aértigd@ AV) para tratamentode pacientes comastenose aodrtica graveonsideradognoperaveis
para avaliacdo da sua incorporacdo no Sistema Unic®adee (SUS). A demanda € originddanstituto Nacional de
Cardiologia (INCPs estudos que comp®e este relatorardm elaborados @r pareeristasdo Nucleo de Avaliacdo de
TecnologiaNATS- INQ, com o objetivo de avaliar a eficacia, seguranca, eefgtividade e impacto orcamentariood

TAVIna perspectiva dSUS

O TAVI foi avalianl em 2013 pelaConitec[1]Y O flenarioda CONITEC considerou que existe um beneficio
entretanto, ndo ha estudo que comprove a sobrevida, enfatizou a gravidade dos pacientes com a doencga, as incer
das evidéncias, os riscde AVC, os riscos de morte durante o procedimento, as complicacdes renais e 0 alto custc
tecnologia. Assim, na 212 reunido ordinaria, em 4 de dezembro de 2013, a CONITEC deliberou, por unanimi
recomendar a ndo incorporacdo do implante por cateterbioprétese valvar adrtica (TA8/ICom base nas novas

evidéncias publicadagazse necesséria@avaliacdo desta tecnologia.

2. CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram ndo possuir conflitos de interesse com a matéria.
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3. RESUMEXECUTIVO

Tecnologialmplante percutanedransfenoral de valvula adrtica (TAVI).
Indicacao Estenose adrtica grave em pacientes considerados inoperaveis.
Demandante Secretaria de Ciéncia, Tecnologia, Inovacao e Insumos Estratégicos em Saude (SCTIE).

Introducda A estenose adrtica € relacionada a fatores de risco para aterosclerose, principalmente ao envelheéiment
prevaléncia na faixa etarientre 65 e 74 anost del,3%, e acima de 75 and8%. Pacientesom estenose adrticaém

risco aumentado de orte cardiovascular (HR 2,14; IC 95% BZb). As manifestacdes clinicas sdo relacionadas a
insuficiéncia cardiaca, podendo também estarem presedtesno peito anging e sincope. O progndstico, apods inicio
dos sintomas, é de 50% de mortalidade em dwiss, sendo recomendada a cirurgia de troca valvar adérticaceraa

de 30% dos idosos tém a cirurg@ntraindicadgpelo alto risco cirirgicd TAVI € uma opc¢ao de tratamento percutaneo
(transapical ou transfemoraltom troca valvar sem necessidade de toracotomia e circulextiiacorpérea Apresenta
beneficios em relagdo ao tratamento clinico tais como maior sobrevida e qualidade de vida, reduzindo sintor
relacionados a insuficiéncia cardiaca e o nimero de iatgies hospitalares, porém, asses&com riscos imediatos
como necessidade de implante de marcapasso, hemotransfusdes, insuficiéncia renal atiéésge vascular cerebral
lesbes vasculares, tamponamento cardiaco e m@t@mo os resultados de efi¢gdsédo distintosle acordo com a via de
acesso a valva aodrticesterelatério contempla apenas TAVI por via transferal.

Perguntade pesquisaEm pacientes com estenose adrtica grave considerados inoper@Vely/l, em comparacdo com
o tratamento clinico, é segare custoeefetivo?

EvidénciasClinicas Um ensaio randomizado (PARTNERaBn de registros e estudos observacionais, apresenta
ganhos em sobrevida e na qualidade de vida cofAVI. Resultados de 5 anos do PARTNE®&B179 pacienteem
cada bracgo de intervencéo, revelam menor mortalidade (78&us93,6%), HR 0,50 (IC95% O(B65), menor chance
de hospitalizacdo (47,6%ersus87,3%; p < 0,000B maior chance de estar enfasse funciondNYHA e II(New York
Heart Association(86%versus60%) nos pacientes do grupo TAAbidente vascular cerebrébi mais frequenteaté o
seguimento de trés anado TAV(14,46 TAWersus4,12% braco clinicg = 0,0007.

Avaliagdoecondmica Avaliacdo do tipo custatilidade em modelo de Markoeom ciclos mensais, horizonte temporal
de 5 anos, perspectivdo SUS, reveleazao de custaitilidadeincremental (ROl) de R4.89.920,68QALY Na analise de
sensibilidadedeterministicaobservouse que o custo do TAVI é o parametro com maior impaatB®&@I. Considerando
um limiar de 3 PIBer capitapor ano de vida ajustado por qualidad@ALYe analisandseparadament®s componentes
do custo TAVI como custo do procedimento (consicido fixo e equivalente a R$ 28.244,41p custo da protese
(variavel), estimotseque, parao TAVkerconsideradausto-efetivo, o custanaximo doprocedimentoTAVI deve ser de
R$57.292,1e consequentemente, 0 custo maximo isolatiopréteseequivalent a R$29.047,69.

Avaliacdo de impacto orgcamentaridd impacto or¢camentario € proporcional a quantidade de procedimentos de TAVI
realizados. Baseado no pressuposto de realizacamdenaximo deB0 procedimentos por méso Brasil foi estimado

um impacto entorno de 78 milhdes de reais no primeiro ano e um impacto tet@ 5 anosde aproximadamente 467
milhdes de reais.

Recomendacdes Internacionai$AVI é recomendadaopagéncias internacionatsis comoa inglesa\ational Institute
for Health and Care Ea&llencgNICEe a canadens€anadian Agency for Drugs and Technologies in HESAD T Hpara
o tratamento de estenose adrtica grave em pacientes inoperaveis.

Monitoramento do horizonte tecnoldgicoForam realizadas pesquisas nos bancos de dadessios clinicos e patentes

/| tAYAOLE ¢NRFf&a X /2NOStEftAa = 9/wLX 9aL) OSySi &vere I (i
F2NIAO aGSy2aAraé S 4F2NIAO ad8y2araé o 58y hteeRueJaasioND
comercializados no mercado do brasileiro, de modo a proporcionar uma melhor prospecc¢éo de nfeocatmtificado

um TAVI registrado no FDA e quagbeddidos patentarios internacionais que possuem depdsito brasileiro, contudo devidc
a suarecente incluséo internacional ainda n&o possui pedido em fase nacional.
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Consideracoes I@rincipal vanbtagerdo TAVIé permitir a troca valvar adrtica sem a necessidade de toracotomia
ou circulacdo extracorpérea que o coloca como opg¢ao terapéutica para pacientes estenose adrticanoperaveis
Demanda expertisenédicae estrutura hospitalar com suporte de sala de hemodinamica e cirurgia car@acmtrole

na qualidade do atendimento e no impacto orcameiudstdo diretamente relacionad@ quantidade deentros e de
procedimentospor centroque poderdo selautorizadospara realizacdo do TAVI.

Recomendacéo preliminagtta ConitecPelo expostops membros d Conitec, em sua 952 reunido ordinaria, no dia 04 de
marco de 2021, recomemgdampor unanimidade, a ndo incorporacdo no SUS do TAVI para tratamento de pacientes cc
estenose aortica grave inoperaveis. Considesewque, apesar das evidéncias que suportam o beneficio clinico da
intervencdo, os dados econdmicos de relacdo de euslidade incremental e impacto orcamentario sdo desfavoraveis.
A matéria foi disponibilizada em consulta publica.

Consulta publicaA Conalta Publica n® 15/2021 foi realizada entre os dias 18/03/2021 e 06/04/2021. Foram recebida
17 contribui¢cdes, sendo 12 pelo formulario para contribuicbes téecimatificas e cinco pelo formulario para
contribuic6es sobre experiéncia ou opinido de patdenfamiliares, amigos ou cuidadores de pacientes, profissionais de
salde ou pessoas interessadas no tema.

Recomendacadinal: Pelo exposto, o Plenério da Conitec, em sua 962 Reunido Ordinaria, no dia 05 de maio de 2C
deliberou por unanimidade recomenda incorporacao do implante percutaneo da valvula aértica (TAVI) para tratament
da estenose adrtica grave em pacientes com estenose adrtica grave sintoméatica inoperaveis. Os membros da Cc
consideraram o beneficio clinico com ganhos em sobrevidaatidade de vida dos pacientes para recomendar a
incorporacdo desta tecnologia que esta condicionada, no maximo, ao valor consideradefetistbna analise para o
Sistema Unico de Saude (SUS). Assim, foi assinado o Registro de Delibera¢do n° 606/2021.

Decisao Incorporar o implante percutdneo de valvula adrtica (TAVI) para tratamento da estenose aodrtica grave ¢
pacientes inoperaveisno ambito ®istema Unico de SaudeSUS conforme Portaria n° 32, publicada no Diario Oficial
da Unido n° 120, Secdao 1, paait¥8, em 29 de junho de 2021.
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4. INTRODUGAO

Os aspectos clinicos e epidemioldgicos deste relatério foram atualizados a partir do relatério anterior (2013)
ConitecY G LYLX FydGS LJ2NJ / I (ABriics (TAVR fara.o Nratadiedstadids Bsenosel Val@rl Adtica Grav
SY tI OASyiGSa Ly2LSNI gSrAacd

4.1 Epidemiologia

A principal etiologia da estenose adrtica (EA0) é a calcificacdo degenerativa, relacionada a fatores de risco
aterosclerose, principalmentao envelhecimentd2]. De acordo com umdase populacional americanentre adultos
até 64 anos, a prevaléndaade0,2% na faixa etaria de 65 a 74 anos, 1,3%, e acima de 75 anog32,&/«censo do IBGE
evidenca um envelhecimento acelerado da populagdo brasileira e estienque, em 2050, o Brasil tera cerca de 15

milhdes de idosos, sendo BE3milhdes acima de 80 anf.

Em comparacdo com a populagdo geral, pacientes cont@#oisco aumentado de morte cardiovascular (HR
2,14; 1C 95% 1,23,76). No Brasil, no ano de 2018, foram registrados 816 6bitos por transtornos nao reumaticos da va

aodrtica, na faixa etaria de 60 a 74c&5].

4.2 Tratamento recomendado

A troca valvar cirtrgica (SARMo ingléssurgical aortic valveeplacemen) é o tratamento de escolha para os
pacientes com estenose adrtigaave esintomatica. Segundo registro norggnericano, a mortalidade cirtrgica da SARV
isolada é de 3,2% e a taxa deidente vascular cerebral\\{C) perioperatério 1,5%46]. Dados brasileiroapresentam
piores resultados com letalidade média intrhospitalar de 13,9%, chegando a 20% para procedimentos com

revascularizagédo associafa.

Como a prevaléncia da EAo é maior em idosos, a presencga de comorbidades faz com que cerca de 30% dos
tenham a cirurgi@ontraindicadgpelo alto isco cirargico. Aorta em porcelana é outra condigéo relevante, em que a SAV
é contraindicadapor questdes anatdmicg8]. O TAVI foi desenvolvidno intuito de oferecer uma alternativa para os
pacientes com EAsintomaticos contontraindicagda SARV por elevado risco cirdrgico ou por condi¢gdes técnicas qu

inviabilizam a cirurgiaek. valvula adrtica em porcelana, radiacao toracicaipréetc.).

Os pacientes com EAo inoperaveis sdo acompanhados com trataohiemnto, send@ste exclusivamente voltado
para alivio dos sintomas, nao havendo no momento tratamento medicamentoso capaz de curar ou retardar a progres
da doenca. A diretriz brasileira de valvopatias recomenda o uso de diuréticos para controlod@siam pacientes

com EAO grave inoperavéy.

10



[BFFas < £ Conitec

e)

O TAVI apresenta beneficios em relagdo ao tratamento clinico tais como maior ganho em sobrevida e
qualidade de vida, reduzindo sintomas relacionados a insuficiéncia cardiaca e o numero de internacdes hospital
porém, associge com riscos imediato®mo necessidade de implante de marcapasso, hemotransfusdes, insuficiénci

renal, dialiseAVC lesbes vasculares, tamponamento cardiaco e morte.

4.3 Estratificacéo de risco

Os pacientes com EAo considerados inoperaveis sdo aqueles com condicfes ceexaégsatiadas a uma
LIN2EOIF6AfARIRS RS Y2NIS SY on RAF& FLla | OANINEistém RS
diversos modelos de estratificacdo de risco para predizer a mortalidadepsbatoria emcirurgia valvar. Os mais
utilizados s&oEuroSCORHEOQ], STS Score (STH)] e Ambler Score (A§)2].

5. FICHA TECNICA DA TECNOLOGIA

Tipo: Procedimento

Por meio de um procedimento hemodindmico,pedtese adrtica é guiada por um cateter orientado por
fluoroscopia e ecocardiografia até ser posicionada no anel aortico. Apds posicionamento e liberagcdo da protes

localizag&o é confirmada por injecdo de contraste, ecocardiografia rbogaafia.

O implante daprotese valvaradrtica pode ser realizadaom diferentes modelosquadro 1) e pelas vias
transfemoral, transapical, subclavia e transaortica. A mais utilizadamm maior nimero de evidéncias a via
transfemoral.Os parametros utilizados nesta analiseafo baseados principalmente nos resultados obtigdek acesso
transfemoral As evidéncias de préteses que se restringeoutras vias sao observacionais, limitadas e com resultados

maisdesfavoravei$l3].

Quadrol. Modelos de proteses para implante transcateter de protese aértica.

Detentor do registro Registro Nome do produto

Medtronic 10339190630 EvolutR23

Medtronic 10339190629 EvolutR26 e 29

Medtronic 10339190736 EvolutR34

Boston Scientific 81042180001 Acurate NEO

Edwards Lifesciences 80219050159 Sapien 3 com o Sistema Commander S3TF120
Edwards Lifesciences 80219050163 Sapien 3 com o Sistema Certitude S3TA123
Meril Life Sciences 10360810058 Myval

Acurate Industria e Comércio Ltda 81042180001 Bioprotese aortica Acurate

St. Jude Medical 10332340453 PorticoTranscatheter Heart Valve

11
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6. RELEVANCIDO PROBLEMA

AEAocaracterizase por uma obstrucéo a passagem do fluxo sanguineo do ventriculo esquerdo (VE) para a ac
acarretandosobrecarga pressorica para 0.\HESta sobrecarga caubertrofia seguida potencialmentde dilatacdo e
disfuncéo diastolica e sistolida VE As manifestacdes clinicéngina, sincope, dispneia ao esforg@d relacionadaso
baixo débito cardiaco, tanto pela estenose valvar quanto jredaficiéncia cardiaca®pds inicio dos sintomaso

prognésticoé de 50% de mortalidade em dois anssndo recomendaalatroca valvar aértic2, 14]

7. EVIDENCIAS CLINICAS

Pergunta de pesquisafAV) em comparac¢do ao tratamento clinicoséguro e custefetivo em pacientesom

EAo grave considerada®moperaveis?

A estrutura da pergunta conforme os componentes do acrénimo PICO (Populacéo, Intervengéo, Compara

OutcomefDesfechos) encontraeno quadro 2.

Quadro?2. Acrénimo PICO da pergunta de pesquisa.

Populacdo Pacientes com estenose adrtica grave inoperaveis.

Intervencéo (tecnologia) TAV\Wia transfenoral.

Comparacao Tratamento clinico.

Desfechos Mortalidade por qualquer causaualidade de vidasangramento importante, complicac§

vascular importante, acidente vascular cerebcam sequelanecessidade de marcapasy

(Outcomes necessidade de hemodidlise, reprocedimento e hospitalizagéo.

Tipo de estudo Ensaios randomizados ou observacionais com comparac¢ao entre TAVI e tratamento cli

7.1 Estratégia de busca e selecao de estudos

Foi ealizada busca por evidéncias nas batesladosMedline (via Pubmed)Lilacs e Embasem setembro de
2020 semrestricdes de idiomau data. Os critérios de inclusdo foramnsaios clinicos randomizados ou estudos

observacionais que incluiram pacientes inoperaveis e avaliaram o uso de TAVI em comparacao ao tratamento clinic

Foram excluidos os estudos que in@oi pacientes inoperaveis juntamente com pacientes de outras
classificagbes de risco, mas néo apresentaram resultados especificos para pacientes inoperaveis; estudos de progn

0s que nao avaliaram os desfechos de interesse; e os que néo tinhanadesldicessiveis.

A estratégia de busca por cada base de dados esta descrita no apéndice 1. O fluxograma de selecdo das evid

esta apresentado no apéndice 2.
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A busca fétornou '816 reférénci‘aspc'zs a excluséo de referéncias duplicadas, 680 foramsaias por titulo e
resumo, 30 foram selecionadas para leitura do texto complketoam incluidasetepublica¢des. Além do estudo pivotal
PARTNER B, foram incluidigs publicacbes com resultados d@mis trés e cincoanos dos pacientes incluidos neste
estudo. As outrasrés publicacdes incluidas sdo duas coortes retrospectivas e um ensaio clinico ndo randoféizado.
resultados ndo foram agregados em uma amélise porque os desfechos foram mensurados de diferentaadsre

avaliados em tempos de acompanhamento diferer{iedelal).

13
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Tabelal. Resumo das caracteristicas dos estudos selecionados
Estudo Origem Desenho TAVI -II:]C Critérios de incluséo Critérios de excluséo Desfechos avaliados Via Dispositivo
< - Valvula adrtica bicluspide néo calcificar Mortalidade,
Area valvar adrtica < 0,8 cm?, . N .
) o IAM, necessidade deevascularizacdo reprocedimento AVG
gradiente médio > 40mmHNYHA . e A
Leon, 2010 ) . coronarianaFEV < 20%, anel adrtico < complicacdo vascular
Estados I, Il ou IV, comorbidades associac P . Edwards
(PARTNER E . ECR 179 179 . 18mm ou > 25mm, regurgitacdo aortic maior, sangramento Transfemoral .
Unidos a um riscok50% de morte ou . : . Sapien
[9] . . . . ou mitral graveAlTou AVC 6 meses  maior, necessidade de
sequela irreversivel apos 30 dias d . ~ o
ciruraia antes da data de inclusé&o, insuficiéncii marcapasso e
ga. renal grave. hospitalizacao.
. F4 ’ . 2
- . Er,1$'a|o Are‘.’" Yalvar aort!c& 130 em, Mortalidade,AVCe Transfemoral
Rajani, 2010 Reino clinico deciséo por equipe disciplinar que ~ X
. ~ 38 47 ST ~ N&o relatado necessidade de ou CoreValve
[15] Unido nao troca valvar cirdrgica ndo era uma L
. ~ s marcapasso subclavia
randomizado opcaoviavel.
TC:EAo grave e umavaliacdo
formal de que a troca valvar
cirrgica nao era viavel antes da
Freeman, Reino Coorte disponibilidade de TAVI na . . N CoreValve e
2016[16] Unido retrospectiva 90 65 instituicdo (19992009). N&o relatado Mortalidade N&o relatado Edwards Sapie
TAVI: os primeiros 90 pacientes gt
fizeram TAVI nos hospitais
participantes.
Pacientes em hemodidlise, Mortalidade, AVG
n . o FaaAyuz2Yt uAao2a . Transfemoral
Takeji, 2019 ~ Coorte Gradiente médio aortio > 40mmHg, . o sangramento maior e Edwards
Japao . 449 984 | . P 50%, pacientes com desnutri¢éo, : ou .
[17] retrospectiva area da valvula adrtica < 1 cm2, S . necessidade de . Sapien XT
fraqueza muscular, deficiénatagnitiva, transapical

e mal progndstico esperado.

marcapasso

LegendaAlT: ataque isquémico transitoridVC: acidente vascular cerebiahAo: estenose aortickEVfracdo de ejecdo do ventriculo esquerdo; IAM: infarto agudo do miocardimimero de participante$YHA: classificagéo funcional da

New York Heart AssociatioRAVI: implante transcateter de valva aérti€&; tratamento clinico; Vmaxvelocidade méaxim expiratéria, teste de fungéo pulmonar.
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7.2 Avaliacao do risco de viés dos estudos incluidos

A avaliacdo do risco de viéles ensaios clinicos randomizados realizada cona ferramentaRisk of Biagn
randomized trial§RoB 2.D(Apéndice 3) e os estudos retrospectivos foram avaliados pela ferramigk Of Bias In Nen
randomized Studiesof ExposurefROBINE) (Apéndice 4)

Na avaliacdo dos desfechds ensaio PARTNER® 18] o risco de viéglobal foiconsideradancerto. Nao foi
apresentada descricdo completa sobre o sigilo de alocagéo até os participantes serem direcionados para as interven
nao foi relatado se o comité adjudicador foi cegado nem se a analise foi feita de forma eggdracinador tinha acesso
aos dados, mas nao tinha decisdo sobre a publicagao.

Na avaliacdo dos desfechos de interesse do estudo de RajarilB)1drisco global de viés foi alto. Os pacientes
foram incluidos de forma consecutiva. Ha um desbalan¢me s grupos com os pacientes mais graves no grupo de
tratamento clinico. N&o foi relatado se os avaliadores dos desfechos eram gegesda de seguimento também foi
importante, superior a 209030 justificada pelos autores.

O estudo de Freeman 20166] € uma coorte retrospectiva e os investigadores nao utilizaram métodos para
controlar os possiveis fatores de confuséo associados aos pacientes incluidos, por isso tem um alto risco de viés.

Para reduzir o viés de confundimento no estudoTaéeji 201917], os investigadores usaram um pareamento
por escore de propensao para equilibrar as caracteristicas dos pacientes entre 0os grupos. Também foi feita analise

regressao logistica com variaveis relevantes dos pacientes para a indicacao d2 rig®dglobal foi considerado baixo.

7.3 Resultados

PARTNER B, 18]

Pacientes com EAo grave inoperaveis foram randomizpdas TAVI ou tratamento clini@m 21 centros nos
Estados Unidgsentre maio de 2007 e marco de 2008édia de idadeB3 anos, ST®édio 11,6 £ 6%).Publicadosos
resultados de acompanhamento para 30 diasy, dois trés e cinco anos. Além do alto risco cirdrgico, outras
contraindicagfes a cirurgia incluiaaorta em porcelana (15,1%), deformidade ou efeitos deletérios de irradiacdo ne
parede toracica (13,1%), insuficiéncia respiratoria deqpendénciale oxigénio (23,5%) e fragilidade (23,1%).

A incidéncia de fibrilacdo atrial (48,4%rsus32,9%, p = 0,004 doenca pulmonar obstrutiva crénica (52,5%
versust1,3%, p = 0,04) foi maior no grupo de tratamento clinico conservador. No grupo de tratamento clinico, 63,7%
pacientes realizaram valloplastia aértica por baldo nos primeiros 30 dias de randomizac20,1% apdés 30 dias.

A mortalidade perioperatéria com TAVI fig 1,1%. Durante o procedimento ou 24 horas afé&s pacientes
(1,7%) tiveram AVC, 0,6% tiveram embolizacdo da valva e 1,1% passaram por mais de dois implantes valvares
pacientes (1,%) precisaram passar por reprocedimento para tratar regurgitacdo aértica clinicamente significative em

ano.
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O TAVI reduziu a mortalidade npaciertes considerados inoperavaisiando comparados ao tratamento clinico

conservadoem todas as analiselo primeiro ano,a taxa de mortalidade f@0,7% nagrupo TAWersus49,7%no grupo
conservador (HR 0,55; IC 95% eM4D4; p < 0,001)no segundo ano, 43,3%ersus68% no terceiro ano, 54,1%ersus
80,9%e em cinco ano¥1,8%versus93,6%(HR 0,5; IC 95% 0;8%5; p < 0,0001).

A taxa de AVEm 30 dias foi significantemente maior no grupaVI (6,7%ersusl, 794 p = 0,03. Esse resultado
se manteve no primeiro an@d0,6%versus4,5%), e no segundo e terceiro ande acompanhamento. Erninco anos nao
houve diferenca estatisticamente significativa entre o risco de AVC no grup@l®2d4 no grupo de tratamento clinico
(18,2% (HR 1,39; IC 95% 0;82L1; p = 0,55[9].

Complicacbes vasculares maiores sangramento maiorforam mais frequentes com TAVI, enquanto
hospitalizagdo foi mais frequente no grupo de tratamento conservador. Ndo houve diferenca estatisticamer
significativa entre os grupos para necessidade de marcapasso.

Apos oencerramento da data de inclusdo na coorte do PARTBJER marco de 200 ouve extensao a
inclusdo de pacientes inoperaveis, de forma randomizada. Na publicacdo de 3 anos de acompanhamento, além
resultados dos 358 participantes que foram randomazathicialmente, tambérfoi divulgadaa analise agregada, com os
dados dos 9participantesque foram randomizados posteriormente para o estudo de acesso expandido, totalizando 44
participantes (tabel2).

Tabela2. Principais resultadodo PARTNER B 30 dias, doise trésanos

30 dias, % 1 ano, % 2 anos, % 3 anos, %

Desfecho TC TAVI TC TAVI TC TAVI TC TAVI p-valor
Morte 2,6 5,9 455 31,4 643 448 78 54,9 <0,0001
Morte cardiovascular 1,3 5 38,4 21 56,9 31,2 70,2 41,4 <0,0001
Acidente vascular cerebral 1,3 6,9 4,1 10,5 4,1 12,7 4.1 14,4 0,0007
Complicac¢des vasculares importantes 0,9 15,5 2,8 16,5 4,1 16,5 4,1 16,5 <0,0001
Sangramento importante 3,1 16,9 13 23,6 17,4 27,4 30 30 0,99
Insuficiéncia renal 2,2 1,4 5,6 2,9 7,9 3,6 11,1 3,6 0,07
Necessidade de marcapasso 4,4 4,2 9,1 5,2 91 6,7 9,1 7,7 0,63
Endocardite 0 0 0,6 1,1 0,6 1,9 0,6 1,9 0,29
Infarto agudo do miocardio 0 0,5 1,1 1,1 2,6 1,8 2,6 59 0,24
Valwloplastia adrtica 65,9 0,9 79,6 1,4 82,4 2,8 82,4 3,6 <0,0001
Hospitalizagao 8,4 7 474 264 665 349 714 424 <0,0001
NYHA I/l (todos os pacientes) 348 619 205 519 123 435 5,9 29,9 <0,0001

NYHA: classificacé@o funcional da New York Heart AssociBfdth = implante transcateter de valva aortit& = tratamentalinico;Fonte: Kappadia, 2014.

Ao completaumano de acompanhamento, era permitido aos pacientes do grupo de tratamento clinico cruzarel
para o grupo TAVI. Os dados dos pacientes foram censurados no momentssioverEntre os pacientes que cruzaram

para o grupo TAVI, 28 foram entre o primeiro segundo anonove entre o segundo e o terceiro. ApOTOSsovera

mortalidade em 30 dias fadle 8,1%, e enum ano 24,9%.
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Até o final doxincoanos de acompanhamento, no grupo de tratamento clinico, outros 20 pacientes cruzarat

para o grupo TAVI e 10tiaram o consentimento, restandseispacientes, dos quasncofizeram troca valvar fora do
estudo. Aogincoanos, 42 (86%) dos 49 sobreviventes no grupo TAVI tinham sintomad#d Nu Il, em comparagéo a
trés (60%) dogincosobreviventes no grupde tratamento clinicoA sobrevida média para o grupo TAVH#81 meses,

em comparac¢do a 11,7 meses no grupo de tratamento clinico conservador.

Os desfechos criticavaliados de acordo com o sistema GRADEesodtadosestdo resumidos na tabela 3.
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Tabela3. Sumarlo de analise das evidéncias (SoF) GRADE para o tratamento de estenose adrtica grave inoperavel com TAVI.

Pergunta TAVI, em comparacao ao tratamento clinico, é seguro e @fstivo em pacientes corastenose adrticgrave considerados inoperaveis?

Bibliografia PARTNER B (Leon 2010)

Avaliacdo da Qualidade 0 Efeito

Qualidade | Importéancia
S R4 Delineamento| Risco — Evidéncia Imprecisiol Outras TAVI dinico Relativo | Absoluto
estudos| do estudo | de viés indireta P consideragoeq (95%IC0) | (95%IC)

Mortalidade perioperatéria(30 dias)

1 ensaio clinico| N&o Naograve N&o Grave* Nenhuma 9/179 5/179 RR1,8| 22mais | & & & CRITICO
randomizado| grave grave (5%) (2,8%) (0.61 por MODERAD
para 1.000
5,27) (de32
menos
para4l
mais)

Mortalidade globa(seguimento: média 12 meses)

1 ensaio clinicol N&o N&ograve N&o N&o grave| Nenhuma | 55/179 | 89/179 | RR0,62| 190 aaaa CRITICO
randomizado| grave grave (30,7%) | (49,7%)| (0,47 menos ALTA
para por

0,80) 1.000
(de 77
menos
para 346
menos)

AV(C(seguimento: média 12 meses)
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Avaliacdo da Qualidade

C Efeito
Qualidade | Importancia
S R4 Delineamento| Risco Inconsisténcia Evidéncia Imprecisio Outras TAVI dinico Relatlvo Absoluto
estudos| do estudo | de viés indireta P consideragoeq (95%IC) | (95%IC)
1 ensaio clinico N&ograve N&o grave| Nenhuma | 19/179 | 88/179 | RR2,37| 61 mais| G G G & CRITICO
randomizado grave grave (10,6%) | (4,5%) (1,07 por ALTA
para 1.000
5,28) (de 7
mais
para 86
mais)
Legenda: IC: Intervalo de ConfianR&: Raz&o de Ris¢dC ultrapassa o limiar de indiferenca
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Rajani, 201(Q15]

Os pacientegoram recrutados por um programa de TAVI em um hospital universitario no Reino Unido entr
dezembro de 2007 e junho de 2009. Foram incluidos 85 pacientes com idade média de 81 (x7) anos. Os motivos pat
fazer TAVI foram: tamanho do anel aértico, cadaifao/tortuosidade iliaca, comorbidades, doenca coronariana arterial
grave, doenca valvar concomitante significativa, disfuncdo grave sistélica do ventriculo esquerdo, hipertensdo pulmc
e escolha do pacientélmpaciente(2,6%)morreu apos 24 horas dorocedimentq amortalidade em 30 dias faie 5,2%

e durante s sete meses deaempo médio de acompanhamenta mortalidade foide 13%no grupo TAVIEntre os 38
pacientes do grupo TAVI, 13 (34%) precisaram implantar marcapasso permanente dentro deusf @&8p) teve AVC
imediatamente apos o procedimentam (2,6%Yeve um pseudoaneurisma femoral com reparo cirargiaois (5,2%)
tiveram insufi@ncia renahecessitando déemodidlise temporaria.

Entre os 47 pacientes do grupo de tratamento clinico, 14 (30%) fizembmloplastia aértica por balammo
procedimento paliativo. N&o foi relatada a mortalidade em 30 dias para esse grupo. Duratgmpo de

acompanhamento, a mortalidade fde 28%.

Takeji, 201917]

Para fazer um analise historica comparativa entre os resultados de TAVI e tratamento clinico conservador, fo
combinados os dados de dois registros independentes do JapabA¥KKyoto Universityelated hospital Transcatheter
Aortic Valve Implantation com dados de pacientes em EAo grave que fizeram TASeisservicos de saude desde
outubro de 2013, e 0o CURRENT @& {emporary outcomes afteurgery and medicalreatmentin patients with severe
Aortic Stenosj)s com dados de pacientes com EAo grave que fizeram tratamento antes da disponibilidade de TAV
Japdo, de janeiro de 2003 a dezembro de 2011.

A distribuicdo de pacientes com idade maior que 85 anos estava balanceagl@®gruposembora o grupo
TAVhaviamais pacientes com menos de 85 anos e maior frequéncia de dislipidemia, anemia, doenca arterial coronari
doenca pulmonar crdnica e maior esc&€SNo grupo de tratamento clinichaviamaior incidéncia de iafto, fibrilacdo
atrial ouflutter e nivel de creatinina maior que 2 mg/dl.

O sucesso de implantacdo atingido foi 97,3% e a taxa de sucesso do dispositivo A 88fbplicacdes graves
foram ruptura do anel adrtico (0,7%), conversao para cirurgia al§er@o), intervencao coronaria emergencial (0,7%),
complicacdes vasculares (4,5%), e necessidade de marcapasso (4,5%).

O tempo de acompanhamento fde 2 anos. A mortalidade em 30 dias no grupo TAVI foi menor (1ei8as
4,1%, p = 0,03). Em 30 dias, AVC (V&%us0,4%, p = 0,11) e sangramento maior (4,3% versus 0,8%, p = 0,007) fora
mais frequentes no grupo TAVI. Em 2 anos, a mortalidade permaneceu significativamente menor no grupo TAVI

comparacgdo ao tratamentoicico (16,8%ersus36,6%, p < 0,001).
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Qoorte retrospectiva usando os registros de dois servigos de salde tercidrios no Pais de Gales, dados de cuic

priméarios e dados de mortalidade de estatisticas nacionais. Em 2,7 anos de abampato, a taxa de mortalidade no

grupo TAVI faile 32% e no grupo de tratamento clinico, 70%tes do procedimentoos pacientes do grupo TAVI tinham

maior nimero de internacdes por ano, em comparacéepatcientes do grupo conservador (1,5 [IQR4]versusl [IQR

1-1,5]; p < 0,05)onde IQR @& intervalo interquartil (do inglémterquartile rangg. Apos o procedimento, 0s pacientes no

grupo TAVI tiveram menos internacdes por ano em comparacao ao grupo conservador (0;2\@Rwsl,2 [IQR 0,7

3]; p < 0,05).

Na tabelad, estdo apresentados os resultados dos desfechos de interesse para os estudos incluidos.

Tabelad. Principais resultados dos estudos selecionados

Desfecho Leon, 2010 | Rajani, 2010| Take;ji,2019 | Makkar, 2012 PARTNER B! PARTNER B
TAVI| TC | TAVI [TC[ TAVI] TC | TAVI| TC | TAVI| TC | TAVI] TC
Tempomédiode acompanhamento 1 ano 7 meses 2 anos 2 anos 3 anos 5 anos
Acidente vascular cerebral 10,6% 4,50% 3% 0% 48% 53% 13,8% 55% 157% 55% 16% 18%
Complicacao vascular maior 16,2% 1,1% - - - 1720 2,8% -
Sangramento maior 22,3% 11,2% - 9,8% 57% 289% 20,1% 32% 32,%% -
Reprocedimento 1,7% - - - - -
Necessidade de marcapasso 45% 78% 340% 0% 45% 0% 64% 86% 7,600 8,6% -
Hospitalizagao 22,3% 44,1% - - 35% 72,5% 43,3 75,6 -

Nota: TAVI = troca valvar adrtica por cateter; TC = tratamento clinico; espacgodradicam que o desfecho néo foi relatado no estudo.
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8. CONSIDERACOES ECONOMICAS

8.1 Avaliacadscondmica

Foi ealizada uma analise de custtlidadeem um modelo deestados transicionais do tipo cadeiasMarkoy,
de ciclos mensajshorizonte temporal de 5 anos, com taxa de desconto de 5% amnagisrspectivado SUSO horizonte
temporal escolhido foi baseado nos resultados de mais longo prazo do ensaio PARIBERMBpo de seguimento
considerado suficiente para estimar o impacto do TAVI nessa populacdo especifica, pacientes com média de i
superior a 80 anos e com comorbida@ém da estenose aodrtica, minimizando as incertezas inerentes aos modelos co

extrapolacdo de dados de curvas de sobrevida.

No primeiro ciclpforam consideradas ggobabilidades deomplicacdes relacionadas ao TAVI: AVC, complicacac

vascular, hemorragjainsuficiéncia renal com necessidade de hemodialise, morte, necessidade de implante

marcapasso e reprocedimento. No primeiro ciclo do brago clinico foram consideradas as seguintes complicagdes:

insuficiéncia renal com necessidade de hemodialis®ee. Nos demais ciclpfram considerados os riscosensaisde

AVC e hospitalizac@mn cada brago de tratamentdNaTabela5, estdo apresentados os parametros utilizados no modelo,

fontes dos dados, assim como os limites inferior e superior utilizadosndlise de sensibilidade deterministica

Detalhamento dos valores apresentadosTadelas estdo disponiveis nApéndice 5.

Tabelab. Pardmetros do casbase e variacdes utilizadas na andlise de sensibilidade

Parametro Pontual Inferior Superior Fonte
Custo do AVC primeiro ciclo pés AVC R$ 18.689,00 R$ 14.951,34 R$ 22.427,02 [19]
Custo do AVC no seguimento R$ 58,86 R$ 47,09 R$ 70,63 [20]
Custo do tratamento clinico R$ 136,76 R$ 109,41 R$ 164,11 [21]
Custo da complicagamscular R$ 1.166,09 R$ 932,87 R$ 1.399,31 [22]
Custo da hemodialise R$ 3.136,90 R$ 1.697,79 R$ 5.847,76 [23]
Custo da internacéo R$ 3.670,40 R$ 2.936,31 R$ 4.404,46 [21]
Custo do marcapasso R$ 1.730,51 R$ 1.384,40 R$ 2.076,61 [22]
Custo do TAVI R$110.980,00 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00 [24]
Desutilidade da complicagdo vascular 0,316 0,262 0,376 [25]
Desutilidade da hemodialise 0,08 0 0,32 [23]
Probabilidade de AVC pds TAVI 4,00% 2,30% 5,03% [15, 2628]
Probabilidade de AVC no seguimento pés TAVI 0,52% 0,37% 0,68% [15, 26]
Probabilidade de AVC no brago clinico 0,35% 0,33% 0,37% [15, 26]
Probabilidade de complicacédo vascular 4,40% 13% 16,20% [15, 27, 28]
Probabilidade de hospitalizacéo no brago TAVI 2,30% 2,10% 2,50% [6, 15]
Probabilidade ddospitalizacdo no grupo clinico 7,10% 4,70% 9,50% [6, 15]
Probabilidade de hemodidlise no bracgo clinico 2,20% 1,76% 2,64% [15, 28]
Probabilidade de hemodidlise no braco TAVI 3,30% 2,64% 3,96% [15, 28]
Probabilidade de morte no primeiro ciclo p6s TAVI 5,00% 5,00% 11,40% [15, 29]
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Probabilidade de morte dado AVC p6s TAVI 14,30% 11% 17% [19]
Probabilidade de morte dado AVC no seguimento 0,62% 0,50% 0,74% [30]
Probabilidade de morte dado HD pés TAVI 2,60% 2,30% 2,90% [23]
Probabilidade de marcapaspds TAVI 12% 3% 22% [15, 2628]
Utilidade no braco AVC 0,15 0 0,3 [31]
Utilidade do tratamento clinico 0,79 0,49 0,97 [27, 32, 33]
Utilidade internacéo 0,47 0,12 0,71 [25, 27]
Utilidade marcapasso 0,81 0,53 0,97 [27, 32, 33]
Utilidade pos TAVI 0,81 0,53 0,97 [27, 32, 33]
Utilidade TAVI primeiro més 0,72 0,36 0,96 [27, 32, 33]

AVC: acidente vascular cerehtdD:hemodidlise 1Ao:insuficiénciaadrtica; IRA insuficiénciaenalaguda

Resultados da analise de custdidade

Os dados permitiranavaliar os custos ocorridos e os resultados em salde ao longo do horizonte tempore
comparando os resultados dos pacientes submetidos ao TAVI e ao acompanhamento clinico. A avaliagao determin
dos dados produziu um ganho incremental de 0,6 anosdteajustados por qualidade (QALY). O custo incremental ao
longo dos 5 anos foi de R$ 113.376,78. O valor da razéo deutiigtade incremental(R@I) foi R§.89.920,69QALY. A

Tabela6 e aHgural descreven esses resultados.

Tabela6. Resultado da andlise de cusitilidade TAVIversus tratamento clinico em pacientes com estenose adrtica inoperaveis

Estratégia Custo (R$) Custoincremental(R$) Utilidade(QALY) Utilidadeincremental (QALY) RCU[R$/QALY)
Clinico 6.795,35 - 0,86 - -
TAVI 120.172,14 113.376,78 1,45 0,6 189.920,69
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Figural. Custoutilidadedo TAVI versus tratamento clinico em pacientes com estenose adrtica inoperaveis, perspesiya
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O impacto das variaveiso modelofoi avaliado por meiao diagrama de Tornadfigura2). As barras azuis

vermelhas denonstram o comportamento @ RTI quando o valor do parametro &nalisado respectivamente egeus

limites inferiore superior.A variavel com maior impactta RTIfoi o dcusto do TAVI

Figura2. Gréfico de

tornado da andlise de custiilidade TAVI versus tratamento clinico em pacientes com estenose aértica

inoperaveis na perspectiva do SUS
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Valor estimado ‘d)o‘TAVI péra uma disposicéo a pagar de 3 PIB per capita/QALY

O Brasil ndo possui um limiar formal de disposi¢éo a pagar de-efesigcidade.O Instituto de Efetividade Clinica
e Sanitaria (IECH)9] propbs limiares de custefetividade para paises de diferentes perfis de readgara o Brasjlo
valor de imiar aceitavekstariaentre 0,5 e 1 PIBer capitdQALY Considerando quespacientes estudados apresentam
uma condicao de saude de final de vidiagepotencialmente os ganhos em QALY s&do menores, foi adotado o pressupost
de umlimiar maiorde dispostdo a pagar de até 3 PpBr capitdQALY.

O custo do TAVI foi estimado em dois componentes, custo da prétese (74,55% do custo total) e custo
procedimento (R$ 28.244,4]120]. Possiveis negociacdes de preco da prétese impactardo apenas no componente cu:
da prétese.Foi inserido no modelo valores do procedimento TAVI (prétesmistos do implantejjue variaram de
R$10.000a R$120.000 por procedimentealores com base em um estudo de microcusteio realizado no Instituto Nacione
de Cardiologig20]. Uma andlise de sensibilidade deterministica univariada foi realizada com esse parametro e abserv
se que, para valores do procedimento TAVI abaixo de H$92,1, a RUOI é calculad em valores abaixo de
R¥®5550/QALY, valor semelhante a imiar de disposi¢céo a pagar equivalente a 3 vezes o fBcapita(figura3).
Considerando que a proétese custa 74,55% do valor datpfocedimento[20], temos que para os B$0.980,00 do valor
total, R$28.244,41 é o custo do procedimento desconsideranpi@tese. Para chegar no valor total alvo fR$10Q00),
fazemos a subtracdo pelo valor fixo do procedimento sem protessidtamos em um valor do dispositivo TAVI de R$

29.047,69 para que a tecnologia figue abaixo do limiar pressuposto.

Figura3. Custo do TAVI em relacdo a disposi¢do a pagar
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Analise de sensibilidageobabilistica

A analise de sensibilidade probabilistica foi realizada com 1.000 simula¢des de Monte Carlo de 22 ordem. O gr.
de dispersdo mostra as simulacdes em relacdo a custdidade, ondenenhuma simulacéo ficoabaixo do limiar de
custoutilidadede 3 PIB er capita (R$5.500QALY). Nenhuma das simulac¢des foi dominadadas resuiramem um

custo superior com uma efetividade supenmara o TAMVfigura4).

Figura4. Grafico de dispersédo (custo incrementarsusutilidadeincremental) do TAMlersustratamento clinico em pacientes com
estenose adrtica inoperaveisa perspectivado SUS, e linha de referéncia de limiar de disposi¢éo a pagar de8rRidpitapor QALY
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8.2 Analise de Impacto Orgcamentario

Para estimativa do impacto orgamentario, o primeiro passo foi estimar o nimero de brasileiros elegiveis ao T:
Utilizado como ponto iniciah nUmero de habitante§ BGEfom idade > 75 anos (8.084.18Bjtraida uma subpopulacéo
(25%) com esclerose valvadrtica, da qual 17%voliria para estenose valvar adrtica, 11,6% para a forma grave e
finalmente 30% seriam considerados inoperaveis. Estisgoum total(prevalénciage 11.957 habitantes com estenose

aortica grave e inoperavel e, portanto, candidatmo TAVEébela?).

Tabela?. Estimativa populacional (> 75 anos) para calculo do impacto orcamentario

Parametro Valor Fonte
Populacéo brasileira acima de 75 anos 8.084.180 [4]
Prevaléncia de esclerose valvar aortica 25,0% [21]
Prevaléncia de estenose valvar adrtica 17,0% [21]
Prevaléncia de estenose grave 11,6% [22]
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Inoperaveis | ' 30% [9]
Total 11.957 Calculado

Além dos 11.957 pacientes elegiveis, conside®a incidéncia de novos casos para 0s préximos cinco anos. Col
base no niumero de habitant¢ BGEyom idade entre 70 e 74 anos (5.601.826) e com o0 pressuposto que estes chegaric
uniformementeno grupo de pacientes com idade superior a 75 anos ao longo dos préximos cinco anos;sep#isou
mesmas estimativas para determinar o total de novos elegiteiela8). Assim, do total estimado de elegiveis ao TAVI
com idade entre 774 anos (8.285),m quinto (1.657) deste niUmero corresponderia aos novos casos anualmente, o

138 novos casos mensalmente.

Tabela8. Estimativa de novos casos de estenose aértica elegiveisTFavinos préoximos cinco anos.

Parametro Valor Fonte
Percentual 7674 anos em 2021 5.601.826 [4]
Prevaléncia de esclerose valvar aortica 25,0% [21]
Prevaléncia de estenose valvar aértica 17,0% [21]
Prevaléncia de estenose grave 11,6% [22]
Inoperaveis 30% [9]
Novos casoproximos 5 anos 8.285 Calculado
Novos casos por ano 1.657 Calculado

Antecipandauma limitada capacidade instalada para realizac&d®dé& no SUS, adotese como pressuposto que
20 centros seriam considerados aptos e que cada centro realizaria unpdrA8émana, totalizando 80 procedimentos

ao més no Brasil.

Para a construcdo da andlise de impacto orcamentario, o0 modelo de-efggteidade foi aproveitado e
transformado em um modelo dindmico com restricdo de recurso, para simular a fila de cirurg@md® com a

capacidade instalada estimada do SUS.

No primeiro ano do modelo, a prevaléncia estimada de 11.957 pacientes entrava na simulagdo em parce
mensais de 996 individuos. A partir do segundo ano (13° ciclo em diante) a incidéncia anual edgirh&83 pacientes

entrava na simulacdo em 12 parcelas mensais de 138 individuos. O horizonte temporal total do modelo foi de 5 ano:s

Com a capacidade instalada restrita deT@0/lpor més, 0s pacientes se acumularam na fila de espera aguardandc
a disponbilidade d TAVI Durante a esperaera computado o custo do tratamento clinico mensalmente de todos os
pacientes, e estes estavam sujeitos a mortalidade de quem fazia tratamento clinico (segundo a curva de sobre

utilizada no modelo de custefetividacke), e a terem AVC bem como morrerem em decorréncia desse evento.

Todos os outros eventos e seus respectivos custos passiveis de ocorrer em quem fez o TAVI também f
considerados no modelo. Diferente da analise de ce$ttividade os custos decorrentedas consequéncias em saude

apos o procedimento (hemodialise, marcapasso, reprocedimento e complicacdo vascular) foram inseridos como cu
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de transicaogja qUe ocorrem apenas no ciclo apds a cirurgia. Os custos relacionados ao tratamento do AVGéoidus in

de maneira incrementapois ocorrem a cada mgsom o paciente em recuperagdo desse evento.

No modelo dindmico de impacto orcamentdrmlém das consequéncias em saude como AVC e morte, tambén

foram incluidos estados de transicao sobre a trajetéria do paciente, sadfelesde esperge dFaz cirurgia(TAVI) Nesse

ultimo, o paciente habita por apenas um ciclo, onde posteriormenta&cainadopara estavebu AVC. No estadirila

de espera @nquanto estiver vivap pacientefaz tratamento clinico e corre o risco de ter AVC, ambas as consequéncic

produzindo custos mensaikla mortalidade, estdo somadas as mortes de paciate tratamento clinico, a morte de

pacientes que fizeramAVl(periprocedimentoe no seguimento) e a morte por AVC (com ou sem TAVI).

Na Hgura 5, estd representadaa distribuicdo dos pacientes pelos estados ao longo dos ciclos do modelc

Notavelmente,até o final @ primeiro anga demanda reprimida acumula na fila de espera, que depaiscie, poisa

capacidade instalad@B0 TAVImés),somadaa mortalidade dos pacienteso braco de tratamento clinicgroduzem o

efeito redutor, apesar da incidénciaedhovoscasos

Andlise dos estados de transicdo
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Figurab. Distribuicdo dos pacientes nos estados de transi¢do ao longo do modelo
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O custo anual incremental médio da incorporagédo do TAVI é de R$ 93.437.333,09. Ao |larigeodoms esse
valor variou de R$ 78.635.467,86 a R$ 102.746.385,99. Ao final de 5 anos, o custo actiondatimado emR$

467.186.665,4%Tabela9).
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Tabela9. Resultado do impacto orcamentario incremental da incorporacad Ay

Ano1(R$) Ano 2(R$) Ano 3(R$) Ano 4(R$) Ano 5(R$) Acumulado(R$)
Clinico 22.946.434,93 40.068.024,47 30.903.012,16 22.952.516,82 22.773.174,46 139.643.162,8
TAVI 101.581.902,8 128.780.182,6 125.818.826,0 125.129.356,3 125.519.560,4 606.829.828,2

Incremental 78.635.467,86 88.712.158,13 94.915.813,91 102.176.839,5 102.746.385,9 467.186.665,4

9. ACEITABILIDADE

Recomendada pelas principais agéncias internaciateiBlgica, Canail Inglaterrae Nova Zelandia. A agéncia
da Inglaterralationallnstitute for Health and Care Excellerb8BCE) destaca que TAVI € um procedimento techicamente
desafiador que s6 deve ser realizado em centros especializados e apenas por médicos e equipes com treinamento es
e experiéncia em intervencdes endovascas complexas. As unidades que realizam este procedimento devem te
suporte cirargico cardiaco e vascular para o tratamento de emergéncia de complicagbesqrisntesatendimento ao

paciente.
10. IMPLEMENTACAMRBILIDADE

Conforme expostop procedimento TAVI exige expertisandraestruturacomplexas, a Sociedadirasileira de
Cirurgia Cardiovascular possui uma lista dos profissionais habilit&dmgrimosima parceria com o Ministério da Salde,
tanto na definicdo de quais centros estdpt@s, assim como no desenvolvimento de novos centros, treinamento de

profissionais e na selecdo dos pacientes.

11.MONITORAMENTO DO HORIZONTE TECNOLOGICO

Os primeiros tipos de dispositivos de implantes utilizados para o tratamento de estenose adrticatsixids
como proteses de primeira geracdo. Dentre estas tecnologias destseas modeloSapiene Sapien XTa empresa
Edwards Lifescienceso CoreValveda empresaviedtronic’. Ja entre as proteses de segunda geracio, utilizadas pare
aprimorar os resultados obtidos nos procedimentos de tratamento de estenose adrtica, destacamodeloSapien
3da empresd&dwards Lifesciencass modelos EvolutR da empraédadtronic oPortico Transcatheter Heantla empresa

St. Jude Medica, o Acurate Neaa empresaoston Scientific.

i Disponivel enfnttp://www.sbccv.org.br/medica/exibeConteudoMultiplo.asp?cod_Conteudo=1273
it MEDTRONIC. Evolut Pro System, 2021. Disponivel em: < https://www.europe.medtronic.com>. Acessado em 25 de fevereiro de 2021.
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Em comkb)lre‘mento e'ls informacdes disponibilizadas no Quadierh 5. Ficha técnica da tecnologjsgina 1),
foi realizada nova busca no site da Agénciaidtat de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)novos dispositivos foram

encontrados. W quadroabaixo sdo apresentados os dados das novas tecnologias.

Quadro3. TAVI com registro vigente na Anvisa.

Registro Data da

Validade Caracteristicas

Marca bioElEe ANVISA Aprovagéo

A tecnologia é uma valvula autoexpansivel de Ultir
geracao, com envoltério externo responsavel por

CoreValve adicionar area de contato de superficie entre a
Medtronic | Evolut PRQ 10339190863| 01/06/2030 | 01/06/2020 | valvula e o anel adrtico nativo, de modo a melhore
System o desempenho de vedacgéo desta. Com esta

tecnologia também é possivel que a valvula seja
posicionada com maior precisao.

A novavélvula da empresa Boston apresenta
estrutura de arame trangado e vedacdo adaptative

Boston Lotus Edge ue minimiza a regurgitagdo ou vazamento
oston Valve | 10341350979 13/07/2030 | 13/07/2020 |9 gurgrtacao Am .
Scientific System* paravalvar ao se moldar a véalvula aortica nativa d

paciente. Também apresenta a possibilidade de s
removivel, recuperavel e pgsicionavel.

*Informacé&o importante:A empresaoston Scientifiem 17 de novembro de 2020, anunciou tevallglobal e voluntario do modelo
[he!{ 9R3IASu =+t @S {adSYz dzvl @ST jdzS F2NIrY SyO2y (NI RI A
empresa informa que ndo foram encontrados problemas relacionados a seguranca de pacientes que ja paesbudmimplantada,
uma vez que a mesma continua a evidenciar desempenho eficampéante Fonte:BOSTON scientific. Lotus Edge, 2021 Disponivel
em: < TAVI Product Overvielf h ¢ ! { 9 R3ISu ! 2 NEbdtdD SciehtificB\Besshdd &nil 235 e fereiro de 2021.

De modo a realizar o Monitoramento do Horizonte Tecnoldgico dos dispositivos utilizados para o tratamento
estenose adrtica grave, foram realizadas pesquisas nos bancos de dados de ensaios clinicos eClinteaitdsials
Cortellig, ECRI, Espacelfet Patentscop® e no site doFDAP t | NI A &G 23X T2 NI Ysedxekdrtik | |
stenosis  @rtidistenosié @entre os resultados obtidos foram desconsiderados os implantes que ja sdo comercializac
no mercado do brasileirode modo a proporcionar uma melhor prospeccdo de mercado. A segu@uadro 4 é

apresentado o modelo de TAVI que obteve a aprovagéo FDA.

Quadro4. Aprovagéo de TAVI no FDA

Produto Empresa Data de Aprovacao

SAPIEN 3 Ultreranscatheter Heart Valve Syste Edwards Lifesciences LLC 09/09/2020

A nova tecnologia da empresa Edwards € indicado para pacientes com doencgas cardiacas, devido a falha de valvula a&étaza biopr
cirlrgica ou transcateter e apresenta maior vedagdo que os modelos anteriores, possuindo saia externa de tereftalatilefgopoli

vV ANVISA. Consultaprodutos para a saude, 2021. Disyvel em: < https://consultas.anvisa.gov.br>. Acesso em 25 de fevereiro de 2021.

vV CLINICAL Trials. Database, 2021. Disponivel em: < https://www.clinicaltrials.gov/>. Acessado em 24 de fevereiro de 2021.

Vi CLARIVATE analytics CORTELLIS, 2021. Disponiwdittps://www.cortellis.com>. Acessado em 24 de fevereiro de 2021.

Vi ESPACENET. Patent Search, 2021. Disponivel em: < https://worldwide.espacenet.com>.

Vil PATENTSCOPE. Wipo IP Portal, 2021. Disponivel em: < https://patentscope.wipo.int/search/ejgkearatessado em: 24 de fevereiro de
2021.

x FOOD & Drug Administrationedical Devices, 202Disponivel em: kttps://www.fda.gov/medicaldevices. Acesso em 25 de fevereiro de
2021.
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aproximadamenté, 40% mais alta que o modelo anterior. Seu sistema de administracdo, entretanto, permanece inalterado, qua
comparado com o Sapien 3.

Em pesquisa realizada no Cortellis e utilizando os descritores supracitados foram encontradims ghedidos
de patentes, sendo que dentre estes foram desconsiderados os relacionados a tratamentos medicamentosos

realizados por meio de cirurgia aberta.

A partir dos resultados encontrados no banco de dados do Cortellis, foram realizadapesyaisas nos sites
dos bancos de dados de patentes gerenciados pelo escritério de patentes edBBEUEspacenete pela Organizacao
Mundial da Propriedade Intelectual OMPI Patentscopg A pesquisa evidenciou 4 (quatro) depdsitos de patentes
diferentes, dentre estes destacase o dispositivo implantavel formado por bal6es especiais que utilizam farmacc
responsavel por inibir o processo de reestenose aodrtica e a tecnologia de ondas de choque utilizada para o tratament

valvula cardiaca ou casos cicificagdo vascular.

NatabelalO, a seguirsao apresentados detalhes dos depdésitos de patentes nos ambitos internacional e nacion
considerados neste documentBoram localizados 4 depdésitos de patentes para diferentes tecnologias. O documento ¢
patente W0O2008139232 trata de um depdsito patentario que também possui pedido em ambito nacional, contus
informa-se que 0 mesmo atualmente se encontra arquivado, uma vez que o titular ndo realizou manifestacdo quanto

pagamento da anuidade do depdsito demtlos prazos legais.

Os depositos W0O2020119462, W0O2020234763 e W02021022849 séo pedidos patentérios internacionais
possuem depésito brasileiro, contudo devido a sua recente inclusdo internacional ainda ndo possui pedido em 1
nacional. Cabe ressaitque 0s objetos descritos nos pedidos de patentes internacionais delimitam a atuagéo de terceirc

ou seja, ndo podem ser produzidos, em territorio nacional, até que sejam definidas as situacdes patentarias dos mes

Por fim, consultado o banco de dadBknical TriaE O2 Y 2 & Y S a & ére dirfcstOnedis(i &Mds a
stenosis§ 5 F2N} Y SyO2y(iNl}R2a ynu Syaliza Of NyAO2a LI NI} |
estudos encontrados abordavam dispositivos TAV com o0s megrosipios de operacdo das tecnologias ja
comercializadas no mercado nacional, ja outros realizam ensaios comparativos entre as técnicas minimamente inva

com cirurgias de campo aberto. Deste modo n&o foram considerados para elaboracdo deste documento.
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Tabelal0. Patentes dispositivos para tratamento de estenose adrtica.

Correspondente Internacional Pedido brasileiro
Documentos de . . Datado Documentos . Ultimo Data do ~
Patente Titulo Titular Depdsito de Patente Titulo Despacho Data Depdsito Observagoes

BalBes revestidos cony
uma droga anti

reestenose capazes d

eluir a droga para Manutencéo

13/05/2008 | PI1 0811628 valvuloplastia de do 03/07/2018 | 13/05/2008

estenose da valvula | Arqguivamento
aortica com a

finalidade de prevenir
a reestenose

Anti-restenosis
drug covered and
eluting balloons
for valvuloplasty | Konstantinos
of aortic valve | SpargiagGR)
stenosis for the
prevention of
restenosis

Considerand@ auséncia de
manifestacdo quanto ao
pagamento da 102 anuidadg
do depésito dentro dos
prazos legais, o0 mesmo fo
arquivado.

W02008139232

. Existe depdésitdrasileiro,
Ningbo .
Detachably Jenscare contudo como o pedido
W02020119467 released aortic 28/11/2019 - - - - - ainda nao entrou em fase

valve stent B|otce:(;h|[1t(()jlogy nacional, ndo foi possivel
obter a sua identificacéo
Transcatheter Existe depdsito brasileiro,

. contudo como gedido
WO02020234763 Valve laceration | o oo L td| 19/05/2020 ; ; - - . ainda ndo entrou em fase

device and . o .
nacional, ndo foi possivel
method . L
obter a sua identificacéo
Device and Existe depdsito brasileiro,
Method for Peiiia Medical contudocomo o pedido
W02021022849 Treating Heart ) 30/04/2020 - - - - - ainda n&o entrou em fase
Suzhou Co Lt . o .
Valve or Vascula nacional, ndo foi possivel
Calcification obter a sua identificacéo

Fonte:Cortellis, Espacenet e Patentscpp@21
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12.CONSIDERACOES FINAIS

A estenose adrtica grave, quando sintomatica, representa uma redacdobrevida global dos pacienesasua
gualidade de vidaimpactada por sintomas conamgina, sincopesdispneia aos esforcofor acometer principalmente
idosos,subgrupo com maioprevaléncia de comorbidadeama fracdo dos pacientes ndo € considerada candidata ao
tratamento cirargico, de troca valvar, ao serem julgados como de elevadoopseatdrio. Nestes casogm pacientes
com estenose aortica inoperavessliteratura € robgta quanto ao TAVI representar uma opc¢ao de tratamento associada
a ganhos tanto em qualidade de vida quanto em sobrevida glBbatm, oganho em QALYs é limitado, estimado neste
modelo em 0,6(@m base no preco estimado do TAVI de cercaldatiil reais,a RUI foicalculada enaproximadamente
190 mil reais por QALY e com zero probabilidade de ser-etetiva apds mil simulacdes de Monte Carlo para um limiar
de 3 PIB per capita por QAIXYimpacto orgamentéario incremental foi estimado em cerca de 800anilhdes de reais
anuais e aproximadamente 467 milhdes em cinco anos. Apos andlise de microcusteio do TAVI, considerando 0s C
hospitalares como fixos, eomo custo varidvebpenas o valor da protese, respeitando um limiar teérico de 3 PIB per
capita por QALY, o valor maximo da prétese para que o TAVI fosse consideradefetigbopara a incorporacdo no SUS
deveria ser reduzido dos valores estimados atuais de cerca de 82 mil reappaticnadamente 29 mil regisquivalente

a um desconto em tomde 65%

13.RECOMENDAGCAO PRELIMIMABONITEC

Pelo expostogps membros d Conitec, em sug5? reunido ordinaria, no dia 04 dearcode 21, recomendram,
por unanimidade,a ndo incorporagdo no SUS dbAVIpara tratamento de pacientes comstenoseadrtica grave
inoperaveis Considerotse que, apesar das evidéncias que suportam o beneficio clinico da intervefygitho
incremental médio de 0,6 QALYspreco da prétese impactou desfavoravelmente na analise econémieagpresentou
umarelacdo de csto-utilidade incrementahcima de limiares de disposi¢céo a pagar considerados elevados

A matéria foi disponibilizada em consulta publica.

14.CONTRIBUICOES CONSULTA PUBLICA

A Consulta Publica® 152021 foi realizada entre os dias 18/03/2021 e 06/04/20Foram recebidas 17
contribuic6es, send@2 pelo formulario para contribui¢cdes técnioientificas ecincopelo formulario para contribuicdes

sobre experiéncia ou opinido de pacientes, familiares, amigos ou cuidadores de pacientes, profissionais da saud
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pessoas interessadas no tema. Foram consideradas apenas as contribuices encaminhadas no periodo estipulado

meio do site da Conitec, em formulario préprio.

O formulario de contribuicdes técniaentificas € composto por duas partes, sendo a prineobbre as
caracteristicas do participante, e a segunda sobre a contribuicdo propriamente dita, acerca do relatério em const
estruturada em cinco blocos de perguntas sobre: evidéncias clinicas; avaliacdo econbmica; impacto orcament
recomendacéo geliminar da Conitec; e aspectos além dos citados.

O formulario de experiéncia ou opinido também é composto por duas partes, sendo a primeira sobre
caracteristicas do participante, e a segunda sobre a contribui¢cdo propriamente dita, acerca do retatéoiosulta, que
esta estruturada em trés blocos de perguntas sobre: a recomendacao preliminar da Conitec; a experiéncia prévi
participante com o medicamento em analise; e a experiéncia prévia do participante com outros medicamentos para tre
a doerga em questao.

As caracteristicas dos participantes foram quantificadas, agrupadas e estratificadas de acordo com os respec
formularios. As contribuicBes foram quantitativamente e qualitativamente avaliadas, considerando as seguintes etay
a) leitra de todas as contribuices, b) identificagcdo e categorizacdo das ideias centrais, e ¢) discussdo acercs
contribuicbes. A seguir, € apresentado um resumo da andlise das contribuicbes recebidas. O conteudo integral

contribui¢cbes se encontra dispael na pagina da Conitelet{p://conitec.gov.br/index.php/consultapublicay.

14.1 Contribuicdes técnicoientificas

Das12 contribui¢cdes de cunho técnietientifico recebidasyito (66,6%)Yoram analisadas, ja que as demais nao
apresentaram informacdo alguma (em branco) ou argumentacao técnica sobre as evidéncias. Nod$ofag%o)

concordaram com a recomendacdo inicial da Congeovediscordaram.
Perfil dos participantes

Os partigpantes da consulta publica que contribuiram por meio do formulario de experiéncia ou opinido forar
de nove pessoas fisicas trés de pessoas juridicalSntre as pessoas juridicas, duas eram empresas fabricantes d
tecnologia avaliadéBoston Sentific doBrasil e Edwards Lifescieneedima degrupos, organizacdes ou associacdes de
pacienteqInstituto Lado a Lado pela VidApaixo seguem as caracteristicas dos participantes que contribuiram por mei

deste formulario, que podem ser observadas nas Talddlasl 2.
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Tabelall. Contribuic8es técn

£¥ Conitec

icaientificas da consulta publica n° 15, de acordo com a origem.

Caracteristica

NuUmero absoluto (%)

Pessoa fisica 9(75
Paciente 0(0)
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 0(0)
Profissional de sadde 9(75
Interessado no tema 0(0)

Pessoa juridica 3(25
Empresa 0(0)
Empresa fabricante da tecnologia avaliada 2(16,7)
Sociedade médica 0(0)
Outra 1(8,3

Tabelal2. Caracteristicas demograficas dos participantes da consulta publica n° 15 no formulario-@enttfico.

Caracteristica

NuUmero absoluto (%)

Sexo
Feminino 1(11,1)
Masculino 8(88,9
Cor ou Etnia
Amarelo 0(0)
Branco 7(77,9
Indigena 0(0)
Pardo 2(22,2
Preto 0(0)
Faixa etéria
Menor de 18 anos 0(0)
18 a 24 anos 1(11,1
25 a 39 anos 22,2
40 a 59 anos 4(44,9)
60 anos ou mais 2(22,2
Regibes brasileiras
Norte 0 (0)
Nordeste 0 (0)
Sul 0 (0)
Sudeste 12(100)
Centrcoeste 0(0)
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Evidéncias clinicas

Quatro colaboradores enviaram contribui¢cdes, sendo dois de pessoas fisica e dois de juridica. Entre as pe:s

fisicas, um deles relatou que ndo haver necessidade de novas evidéncias para o estabelecimento do benefici® do T

outro citou uma casuistica de 14 casos com sucesso catalogados no RIBAC, mas sem anexo de publicacéo.

A empresd&dwards Lifesciencésmbra que o TAVI comprovou sua eficacia nos estudos Partner |, 1l e 1l estanc

associado a menor risco de 6bito, eventardiovasculares, entre outros, ndo sé em pacientes inoperaveis, mas tambél

em populactes comiferenterisco. Ela relata que a Saude Suplementar Brasileira, entre outros sistemas de salde, ado

o TAVI para os pacientes inoperaveis e com risco intdiéme e sugere que o paciente do SUS também receba 0 mesmao

tratamento.

" [...]JCom a consisténcia dos achados de redug¢do de mortalidade em pacientes alto ris
AY2LISNI 95Aa O2Y YSRAF RS ARFRS RS yo Iy
anospara esse perfil de pacientes), diversos estudos vieram confirmando maior benefic
com TAVI em desfechos clinicos duros (risco de 6bito) e desfechos substitutivos, cc
eventos cardio e cerebrovasculares, lesdo renal e outrdsEIn decorréncia dessa
consisténcia de achados de beneficios, hoje, o Partner | evoluiu para o Partner Il e ¢
seguida Partner lll: onde ja foi demonstrado que TAVI esta associado a menor risco
Obito, eventos cardiovasculares, dentre outros resultados positivos em populacides de
intermediario e até mesmo baixo risco-1pTal qual a evidéncia é robusta, diversos
sistemas de saulde, incluindo a Saude Suplementar Brasileira, adotaram TAVI pe

pacientes inoperaveis ou com risco intermedidbiod ® ® 8 ¢

A empresa Boston Scientifdo Brasil envioalgunsdocumentos em anexaentre elesdoisartigos,umatesede

doutorado e um relatério de avaliacdo econémica, mas que em nada modificaram a avaliagdo prévia quanto a segur

e eficacia na populacao proposta para a tecnologia,gEeyidéncias enviadasu ja constavam no dossié ou abordavam

uma populacgéo fora do PICO estudado.

Avaliagéo econ6mica

Cincocolaboradores enviaram contribuicbes quanto a avaliacdo econdmica. Entre as pessoas fisicas, um c

ressaltou que a tendéncia de custo da protese é diminuir com a fabricacéo no pais. O outro cifglLifsiga prové o TAVI

por meio de acdes judiciais @€ poceria se instituir um preco abaixo do mercado para uma tabela do SUS que, devido

concorréncia natural, ajudaria a melhorar a relagéo cusiiadade.
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GAs andlises de custo efetividade destoam da realidade brasileira visto baseadas em ui

premissa de realidadeconomicade custo atual alto em uma tecnologia restrita ao nicho
privado. Outrossim, sendo ja o SUS hoje provedor da TAVI por diversas acdess judic
baseadas em diretrizes médicas estabelecidas e obtidas por meio de mandados
seguranca quase homogeneamente impetrados com sucessp, A saida de
operacionalizacdo com custo previstimgtituidoabaixo do mercado atual em tabela SUS
especifica ®BME/SIGTAP (por exemplo, talvez equivalente ao procedimento cirdrgice
reduziria 0s mesmos pela natural concorréncia de fluxo de fornecedores derivado ¢
volume e viabilizaria melhor relagdo QUALY. Experiéncia similar teve frutos positiv

prévios, aos tanos em que foi inserido o stent farmacolégico no SUBD © 6 ¢

Em favor da incorporacdo do TA¥Instituto Lado a Lado pela Vidaforgou a incorporacdo da tecnologia em

outros paises por recomendacao de outras agéncias internacionais de ATS.

a w O inpkhte de valvula por TAVI ja é recomendado por agéncias internacionais corr
as da Bélgica, da Alemanha e Nova Zelandia, entre outras, com destaque também par:
inglesa National Institute for Health and Care Excellence (NICE / NHS), que tem s
parametro eexemplo para o SUS, desde sua criagdo e a canadense Canadian Agency
Drugs and Technologies in Health (CADTH), referéncia mundial em saude publica.
Brasil, tanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) como a Sociedade Brasileir:
Hemodinamica Cardiologia Intervencionista (SBHCI) e a Sociedade Brasileira de Cirurt
Cardiovascular recomendam o TAVI para o grupo de pacientes considerados inoperav
e de alto risco cirdrgico, conforme diretriz brasileira de valvopatias publicada no AB

Cardiot. PP DB ¢

A empres&dwards Lifesciencesnsiderou baixo o valor utilizado no modelo de R$ 6.795,00 como custos anua

dos pacientes em acompanhamento no braco clinico:

G/ KFEYE F FdGSyenz2 2 NBadzZ G4FR2 FAYILf R2 °
nenhuma intervencdo em um paciente inoperavel, com estenose adrtica severa, custa
ao sistema de saude apenas R$6793.0 estudo mostra que ha 54% a menos de chance
de internacdes hospitalares recorrentes (HR=0,46; 1C95% 0,39) ao se utilizar TAV

Como poderia o custo de pacientes que nao recebem TAVI ser de apenas R$679%
reducdo de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares e outros desfechos que cus
caro ao sistema de saude, parecem néo fazer sentido com esse valor. Dessa forma,

descmsiderar o custo das reinternagdes no modelo econémico, certamente, hd um
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subvalorizacao dos custos dos pacientes que receberam tratamento clinico. Ha uma cl

desconexdo entre os dados clinicos do PARTNER B com o modelo ecdondmico.

Foi reiterado que walor foibaseado em dadode uma coorte brasileira, atualizado pelo IPCA, desconsiderandc
gastos com transporte publico dos pacientes e acompanhantes e com cintilografia miocardica e cateterismo por na
tratar de pacientes com DAQ@inda, foi reiterado que os custos com reinterna¢cdes hospitalares e com AVC néo fora

desconsiderados, conforme sugerido na contribuicao.
Por fim, foi questionado que no moddlticialndo foi aplicado um custo a morte:

dvdzZ yR2 2 Y2 RSt ustRR 8ad iooete” fok Rabddd cardliovasculares,
considerotse que paciente morrerd em casa, sem custo algum ao setor publico. O que «
FLra2x yn2 S OSNRI RS¢ o

Custear o evento morte é questionavel, com risco de dupla contagem de custos. Para avaliar a dabuste:
modelo, recalculamos a RCUI considerando o custo da morte com base no custo médio das AlHs de pacientes inter|
com insuficiéncia cardiaca que evoluiram com 6bito na internagéo (veliorR$2.639,00; desvio padrao R$ 4.582,00).
Ao incluir tal custgara o evento morte, a nova RCUI apresentou um decréscimo irrisério para a tomada de decisao,
R$189.920,69QALY para R$ 188.842,00/QALY.

Impacto orcamentario

Em relag&o ao impacto orcamentério, 0s mesmos cinco colaboradores contribuirancoosudia pablica. Uma
pessoa fisica opinou que o impacto ndo sariportante uma vez que a técnica astindicada para um grupo restrito

de pacientes

O Instituto Lado a Lado pela vida acredita que a negativa baseada fortemente por questdes finaaoalea®ria
se sobrepor aos ganhos que um determinado tratamento pode trazer ao paogertesociedadeDiz que se o
procedimentoja é cientificamente comprovado a op¢éo que oferece ndo sé a possibilidade de cura, mas o retorno br

as atividade$aborais

00 nosso entendimento é o de que se esse € o melhor que ha para salvar a vida do pacie
e prolongar seu bem estar, a equacdo financeira deve ser enderecada com amf
negociacao junto aos fabricantes, considerando o aumento da demanda e, tambén
identificando modelos de financiamento ja aplicados em mercados internacionais qu

possam ser replicados no Brasil.
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Houve também uma critica relacionada & plausibilidade dos resultados do modelo:

Gh Y2RSt2 SO2ysYA02 yn2 FRSNBE SY RAOSNA
gue sugere standards para os modelos econbémicos em salde) e muito menos
aAyAaddSNR2 RI {lIgRS¢®

Os autores revisaram as Diretrizes da ISPOR e julgaram a critica iemteceuma vez 100% dos critérios foram
contemplados no modelo.

O modelo apresentou ganhate 0,6 QALYs (0,67 sem desconto) e 0,94 anos de vida em 5 anos, com taxa
desconto de 5% o0 ano. Tais resultados estdo em acordo a outros achados em modelosreconde TAVI em pacientes

inoperaveis, sendo importante considerar o horizonte temporal (HT) e a taxa de desconto adotada em cajaamalise
Nnos casos abaixo

I.  Watt 2012 HT 10 anos, ganhou 1,56 QALYS, taxa desconto 3,5% anuais.
[I.  Neyt 2012 HT lifetime, gdos 0,74 QALYs, taxa desconto 1,5% anuais.
lll.  Queiroga 2013: HT 5 anos, ganhou 0,97 anos (ndo estimou QALYS), taxa desconto 5% anuais.
IV. Brecker 2014 HT 5 anos, ganhou 0,78 QALYSs, taxa desconto 3,5% anuais.
V. Rey 2016 HT lifetime, ganhou 0,47 QALYS, taxa dess#nanuais.
VI.  Kodera 2018 HT 10 anos, ganhou 1,75 QALYSs, taxa desconto 2% anuais.

Contribuicdo além dos aspectos citados
Apenas uma pessoa fisica texnentarios neste aspecto em favor da incorporacao da tecnologia.

OEstive em Cleveland (EUA) e &tuttgart (Alemanha) para aperfeicoamento da técnica.
N&o vai haver vadt A técnica é uma realidade mundial. Na Alemanha, em 2019, 30% do
procedimentos de abordagem vahadrticaja eram feitas por TAVI. Nao podemos privar

0 Nosso povo de técnica tdal@vetb €

Foi questionada a curva do modelo de fila apresentada no modelo:

G Lyt tAias RS AYLI OG2 2Ndel YSYy Gt NRI G Y

apenas por considerar os custos do modelo acima, mas também pelo uso de uma curva
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mortalidade @ie sequer se assemelha ao apresentado nos estudos publicados. Sugerin
FLrtdlr RS @It ARIFIRS AYyGSNyr y2 YSayvyzeo

Foi explicado que a curva néo tinha como objetivo espelhar a curva de Kaplan Meier do artigo, mas sim, consic
uma realidade de acesso limitado procedimento conforme estimativas de disponibilidade (modelo de fila). Tambérr

foi questionado o resultado do grafico de dispersao:

4/ 2 Y0 Gudabdas as analises decorrentes desse modelo econémico, incluindo o graf
de limiar de preco versus dispE#o a pagar estdo equivocados [...] ao visualizarmos o
grafico de andlise de sensibilidade probabilistica, seria esperado que [...] a nuvem
gréfico deveria possuir uma logica com correlagdo negativa, ou seja, quando o pacien
recebe o beneficio incremtal de TAVI, deveria custar menos. Tal fato ndo é visualizado
Pelo contrario, a nuvem é vertical, ou seja, um mesmo paciente com beneficic
incrementais de 0,6, levam a custos incrementais de 92 mil reais a 138 mil reais. E:
constatacdo aponta que o edelo econémico possui algum problema nas transicoes,
adzLISNBalAYlFyR2 Odzadz2a LI N ¢! L YSavyz |

O argumento carece de razdo pois o beneficio incremental do TAVI é acrescido de custos, proveniente:
procedimento e da pbtese, que superam as economias de recursos com as reducdes de morte e hospitalizacoes
aspecto do grafico é apenas uma consequéncia da escala escolhida para apresentar os rewuftadus que o limiar

seja visualizado.

A empresa Boston Scientifio Brasilapresentou uma proposta de compartilhamento de risco na qual relatava

gue as distor¢des de precos haviam sido corrigidas.

0A BSC apresentou uma proposta de valores onde todas essas distor¢des de prec¢os fc
corrigidas tornando a incorporagcdo maigstentavel, entretanto, essa proposta também
néo foi apreciada com a devida profundidade, sendo classificada como improcedente p

se tratar de uma nova submisséo apresentada dentro d& CP.

Ha de se compreender que o documento enviado pela empresa esultampublica foi praticamente um novo
dossié de incorporacéo e ainda com as evidéncias para uma populacao de baixo risco, diferente da populacamdescr
PICQzomo alto riscode inoperaveisyo estudo Partner BNo documento da empresa a populacao apresentada tinha um
STS de 6%, enquanto que, no estudo pivotal, os inoperaveis eram classificados com o STS maior ou igual a 10%

probabilidade de morte perioperatoria maior ou igual a 50%.
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A empresa propds um desnto na sua protese para um custo de 65 mil reais, porém com um valor ainda muit

acima do considerado custfetivo para um limiarem teoria elevadoyle 3 PIB por QALFles relatam que valor de
reembolso de R$ 35 mil para a protese é impraticave$ pla seria a Unica fabricante nacional da tecnologia e as outras
concorrentes, importadasicreditase que neste caso ndo cabe a justificativa de produto nacional merecer qualquer tip
de diferenca de tratamento, pois a compreensao da situacéo levadadircontraria, na qual o produto de fabricacdo

nacional deveria ter valate menor custo dgue os importados.
A empresa alega:

GTrambém foi arguido que essa proposta de valor apresentava um modelo de incorporag
que o MS supostamente ndo poderia execuéanbora ndo haja qualquer impedimento

legal para que isso ocorra. Pelo contrério, a legislacdo permite, sem empecilhos, que 0 |
promova uma licitacdo ampla a partir das premissas apresentadas pela BSC onde obte

grandes vantagens e economia para a auistracao publica e para o SUS.

A empresa oferec@o seu compartilhamento de riscaliversas vantagens na compra de seu produto como
fornecimento gratuito de marcapasso em caso de necessidade de implante até 30 diagpjaisacao do TAVajuda
nalogistica de entrega e rastreabilidade dos dispositivos até o local indicado pelo Ministério da Saude, sem dnus pe
mesmo, entre outras. Poréntabe ressaltaque as compras ndo sédo centralizadas pelo Ministério eremtizadas de
forma descentralizaas pelos hospitais &ecretarias, 0 que inviabilizaria a logistica proposta. Também é importante
ressaltar queo Ministério da Saude ndo negada a incorporacdo de proteses individuais, mas sim o implante

transcateter como procedimentoa Tabela SIGTAP

No compartilhamento da empresa elapontam para dalta de clareza no relatério em relagéo ao valor de 28,2

mil reaisdefinido para o procedimento (sem a prétese) e ainda pontuam:

a w esdedv/@lor de honorarios, a principio aprovado pela Conitec, gogsucontraste
com o apresentado pela Sociedade Brasileira de Hemodindmica e Cardiolog
Intervencionista (SBHCI) junto a ANS para a incorporacao do TAVI no Rol de Procedime
obrigatérios para a Satde Suplementar em 2020, quando propés o valor ¢ rRiben
honorarios na Saude Suplementar contra os R$ 21,1 mil estimados pela Conitec par:
SUS

a &lor de R$ 21,1 mil em honorarios profissionais para TAVI também possui enorn
contraste dentro do préprio SUS quando comparado aos R$ 6,3 mil totaerdbalso

(R$ 2.956,37 para o servico hospitalar e R$ 3.365,37 para honorarios profissionais) par
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substituicdo de valvula cardiaca pelo procedimento cirargico por toracotomia con

circulacéo extracorpdrea no SUS, notadamente mais complexo que @ TAVI

Todbs esses detalhes do valor proposto no relatério, como ja informado e discutido na apresentacao, for:
descritos em uma dissertacdo de Mestrado de analise de microcust@igptentacdo do TAVEmM pacienteso Instituto
Nacional de Cardiologia, como expmsia Tabela 5 deste relatérj@d0]. Foi um estudo que apresentaletalhadamente

todos os custos que embasam de maneira robusta a proposta de valor apresentada no relatério.

Oito contribuintes apresentaram sua opinido sobre a recomendacdo preliminar dateComireforcaramo
beneficio que a tecnologia pode levar a pacientes inoperaveis e até com risco moderado ou mais baixo, 0 aument

sobrevida e a melhora na qualidade de vida.
Algumas contribigdes:

¢E um grande avanco para tratamento de uma doenca gr@gresultados s&o muito

bons e com baixa mortalidades

GTécnica extremamente benéfica para um grupo determinado de pacientes, j
amplamente difundida na Europa e EUA, comumente utilizada na sadde suplementar ac
no Brasil. Pacientes que, antes iriamrrer precocemente, tem sua vida e qualidade de

vida melhoradas e aumentadas exponencialmente, conforme evidenciam os dséudos

14.2 Contribuicdes sobre experiéncia ou opinido

Dentre ascincocontribuices recebidas sobre experiéncia com a tecnologia ou opinido sobre ottégfaram
analisadas, ja que as demais ndo apresentaram informacao alguma (em branco). Ngqugdtalconcordaram com a

recomendacéo inicial da Conitemmanéo concodou e ndo discordu.
Perfil dos participantes

Os participantes da consulta publica que contribuiram por meio do formulario de experiéncia ou opiniao fore
de pessoas fisicas. Abaixo seguem as caracteristicas dos participantes que contribuiram portentoangério, que

podem ser observadas nas Tabel&z 14.
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Tabelal3 - Contribuicdes de experiéncia ou opinido da consulta publicdnfd acordo com a origem.

Caracteristica NuUmero absoluto (%)

Pessoa fisica 5 (100)
Paciente 1 (20)
Familiar,amigo ou cuidador de paciente 2 (40)
Profissional de saude 2 (40)
Interessado no tema 0 (0)

Pessoa juridica 0(0)
Empresa 0 (0)
Empresa fabricante da tecnologia avaliada 0 (0)
Instituicdo de ensino 0(0)
Instituicdo de saude 0(0)
Grupos/associacio/organizacdo de pacientes 0(0)

Tabelal4 - Caracteristicas demogréficas dos participantes da consulta publica n® formulario técnicecientifico.

Caracteristica Numero absoluto (%)
Sexo
Feminino 2 (40
Masculino 3(60)
Cor ouEtnia
Amarelo 0(0)
Branco 5(100
Indigena 0(0)
Pardo 0(0)
Preto 0(0)
Faixa etéaria
Menor de 18 anos 0(0)
18 a 24 anos 0(0)
25 a 39 anos 1(20)
40 a 59 anos 3(60)
60 anos ou mais 1(20)
Regides brasileiras
Norte 0 (0)
Nordeste 1(20)
Sul 0 (0)
Sudeste 4 (80)
Centrcoeste 0 (0)
Pais estrangeiro 0 (0)

Experiéncia com a tecnologia

Faam recebida apenastrés contribuicgo sobre experiéncia com a tecnologia avaliag@aviada por dois

profissionas de saldes um paciente
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Experiéncia como profissional de salde

Os pontos positivos do TAVI descritos pelos profissionais de salde foram: facilidade de aplicacao, resultad
impacto nos desfechos cirlrgical os pontos negativos foram o indice de naeide emortalidade e corplicacfes
vasculares.

Efeitos positivos

dmpacto positivo nos desfechos dos procedimentos cirlrgicos quando aplicada es

técnicaé
Efeitos negativos

dindice de morbmortalidade comparativo maior quando na realizag&o do procedimento

convencionab €

oComplicacdes vasculares decorrentes da via introdutéria do dispdsitivo.

Experiéncia com outra tecnologia

Foram recebidas duas contribuicbes que trataram de tecnologias diferentes do TAVI pelos profissionais de sa

ambas citando a cirurgia de trocalwar adrtica uma convencional e outra por esternotomia.

Experiéncia como profissional de salde

Os profissionais de salde citam que o procedimento é bem estabelecido e conhecido, porém com ¢
morbimortalidade nos pacientes de alto risco.

Efeitospositivos

oCirurgia com muitos anos de aplicacdo e resultados demonstrados, mas limitada

pacientes com baixo risco ou até risco moder@ado.

OA cirurgia convencional para troca da valva adrtica, ja bem estabelecida e conhecida se

resultados, mostrae eétiva no tratamento das valvopatias adrtica grages
Efeitos negativos

oNos casos em que 0s pacientes apresentam riscos elevados, o procedimento cirlrg

convencional podera acarretar um aumento de monbrtalidade per e pésperatéria,
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mesmo nosnelhores centros do mundo, haja vista a indicagéo cada vez crescente da TA
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ao redor do mund® ¢

Houvecincoopinides sobre a recomendacado preliminar da Conitec, sendangnbumaconcorau, uma nao
concordou e néo discordou gquatro discorcaram Contudo, somente duas contribuicdes foram avaliadas por
descreverem o0s motivos de sua opinido em relacdo a recomendacao inicial da Conitec. Os assuntos abordados

participantes foramos beneficios gerados pela tecnologia, incorporacdo em outros locais dipreudmpacto financeiro.

Discordancia; 6O Implante de Vava Aortica Transcateter (TAVI) ja € um procedimentc
bem documentado na literatura médica, com grande eitpasexperiéncia em todo
mundo, trazendo beneficios inquestionaveis aos paciemtesiderados de alto risco ou
inoperaveis pelo método convencional (esternotomia + CEC). Apesar do impacto finance
descrito nessa recomendagdo da CONITEC, n&o se justifica impedir que tais pacier

possam ter o beneficio desse procedimento.

14.3 Avalia@o global das contribuicGes

ApOs apreciacdo das contribuicdes recebidas na Consulta Publica, o Plenario da Conitec entendeu que h
argumentacdo suficiente para mudanca de entendimento acerca de sua recomendacgdo preliminar. Desse mod
Comissdmptou por incorporar oimplante percutaneo da valvula adrtica (TAVI) para tratamento da estenose adrtic:
grave em pacientes com estenose adrtica grave sintomatica inoperéuvaicionada no maximo ao valor considerado

custo-efetivo na andlise para o Sistemaitinde Salde (SUS).

15. RECOMENDAGAO FINAL DA CONITEC

Pelo exposto, o Plenario da Conitec, em sua 962 Reunidao Ordinaria, no dia 05 de maio de 2021, deliberou
unanimidade recomendar a incorporagao iplante percutaneo da valvula aortica (TAVI) gextamento da estenose
aolrtica grave em pacientes com estenose aodrtica grave sintomatica inope@saieembros da Conitec consideraram o
beneficio clinico com ganhos em sobrevida e qualidade de vida dos pagenéescomendag incorporacaalesta
tecnologia queesta condicionada no méaximo,ao valor considerado cust@fetivo na andlise para o Sistema Unico de

Saude (SUSAssim, foi assinado o Registro de Deliberacadef2921.
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16. DECISAO

PORTARIA SCTIE/MS N° 32, DE 28 DE JUNHO DE 2021
Torna publica a deciséo de incorporar, no ambito do
Sistema Unico de Saude (SUS), o implante percutaneo
de vélvula aértica (TAVI) para tratamento da estenose
alrtica graveem pacientes inoperaveis, condicionada,
no maximo, ao valor considerado cusfetivo na
andlise para o SUS.

Ref.: 25000.025623/20239, 0021280176.

O SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE DO
SAUDE, no osde suas atribuicdes legais, e nos termos dos arts. 20 e 23, do Decreto n° 7.646, de 21 de dezembr
2011, resolve:

Art. 1° Incorporar, no @&mbito do Sistema Unico de Saude (SUS), o implante percutaneo de véalvula adrtica (T
para tratamento da esten@sadrtica grave em pacientes inoperaveis, condicionada, no maximo, ao valor considerat
custo-efetivo na analise para o SUS.

Art. 2° O relatério de recomendac&o da Comissdo Nacional de Incorporagéo de Tecnologias no Sistema Unic
Saude- Conitec sobre gsa tecnologia estara disponivel no endereco eletrdnico: http://conitec.gov.br/.

Art. 3° A matéria podera ser submetida a novo processo de avaliagédo pela Conitec caso sejam apresentados
novos que possam alterar o resultado da analise efetuada.

Art. & Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagéo.

HELIO ANGOTTI NETO
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Base

Estratégia de busca

Pubmed

(aortic stenosigTitle/Abstract] OR aortic stenos[deSH Terms]) AN
(transcatheter aortic valve implantatidiitle/Abstract] OR transcathete
aortic valve replacemenfTitle/Abstract] OR transcatheter aortic val
replacemenMeSH Terms]) OR (TAVI[Text Word] OR (TF&XRWord])
AND (medical therapyTitle/Abstract] OR conservative managemse
[Title/Abstract])

Lilacs

(ti:(aortic stenosis)) AND (ti:(transcatheter aortic valve implantation)
(ti:(transcatheter aortic valve replacement)) AND (ti:(medical therapy)
(ti:(conservative management))

Embase

(‘aortic valve stenosisiab,ti ANDtranscatheter aortic valve
implantationab,ti ORtranscatheter aortic valve replacementab,ti

ORtavi ORtavr) AND'medicaltherapy‘ab,ti

Fonte: elaboracéo propria

o o -ﬁ- Conitec

Apéndiéel - Estratégia de busca por base de dados
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Apéndice2 - Fluxograma da sele¢ao de evidéncias

Referénciagdentificadas por meio

da pesqws(r:l] rlag 1%6)1363 de dados Referéncias identificadas em
B fontescomplementares
(n=0)

Medline (n = 144)Lilacs (n = 404)
Embase (n = 268)

Referéncias duplicadas
(n=136)

Referéncias triadas por titulo e resumo
(n =680)

Referéncias excluidas
(n =650)

Referéncias selecionadas parg
andlise do texto completo
(n=30)

Referéncias excluidas, com justificativ.
(n=23):

- Resultados inacessiveis (n = 7)
- Analise combinada de pacientes de riscoq
diferentes (n = 12)

- Predicéo de prognostico (n = 2)
- Sem desfechos de interesge= 2)

A 4

Estudos incluidos
(n =4 estudos; 7
publicacdes)
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Apéndiced - Risco de viés dos estudos observacionais
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Parametro

péndiceb - Racional dos parametros utilizados no modelo econdmico

Observagdes

AVC

A probabilidadele AVC foi dividida em trés grupos, probabilidade de AVC no primeiro més apés TAVI, probabilidade
nos meses seguintes ao TAVI e probabilidade de AVC no grupo de tratamento clinico. Apenas casos graves de
considerados. Identificamos quatestudos que reportaram a incidéncia de AVC no primeiro més apés TAVI, em

crescente de incidéncia: Popma 2014 (2,828]; NICE 2013 (4,09®4]; Azevedo 2015 (4,4985] e PARTNER B (5,03¢
[9]. Adotada como medida pontual 4%, com limites entre 2,3% e 5,03%. Andlise probabilistica realizada com dis
beta, valores de alfa e beta respectivamente de 20,38 e 489,05. As probabilidades de AVC nesgnéses ao TAVI
no braco clinico foram baseadas no seguimento dos estudos PARTSIERPBpma 201423], com transformagéo par:
probabilidades mensais. Para TAVI, estimado um risco mensal de 0,52%-@®B8%8% distribuicdo beta (alfa 43; be
8.227,26), para seguimento clinico, probabilidade mensal 0,35%%@3¥%), distribuicdo beta (alfa 1.172,33; be
333.777,87).

Os custos do AVC foram divididos em dois grupos, os custos no primeiro més do evento (R$ 18.689,18; DP R$ ¢
os custos do seguimento (R$ 58,86; DP R$ 9,69). Os custos do primeiraanébdseados no estudo de Safanelli 2C
[26] e os custos do seguimento no estudo de Reis 2R7p Os custos @ seguimento foram considerados constantes ¢
a morte.

Consideramos a utilidade apenas para casos de AVC graves. De acordo com a revisao sistematica d¢2Bhste2(¥ith
adequados valores de utilidade para casos graves de AVC entre zero e 0,30. Adotada como medida pontual
aritmética destes extremos (0,15) e para analise de sensibilidade probabilisticaiZadatidlistribuicdo beta com valore
de alfa: 3,115 e beta: 17,65.

Complicagao
vascular

Considerada a probabilidade de complicacéo vascular apenas no brago TAVI e no primeiro ciclo. Selecionamos tr
que reportaram a incidéncia de complicacdo wd#acno primeiro més apdés TAVI, em ordem crescente de incidé
Azevedo 2015 (4,49025]; NICE (13%24] e PARTNER B (16,4%) Esses valores foram utilizados como valor minir
médio e maximo na analise de sensibilidade determinis@zsavalores de alfa e beta para distribuicdo badatada na
analise de sensibilidade probabilistica foram baseados no nimero de eventos/participantes do estudo PARTNER |
[9].

Custos (R$ 1.166,09; DP 239,87) baseados no valor §&ST, AFocedimento 040602055 (tratamento cirdrgico de lesde
vasculares em embro inferior unilateral). Analise de sensibilidade probabilistica realizada com distribuicdo ge
Pressuposto de desutilidade igual a da hospitalizagésytilidade de 0,316 (0,262,376).

Hospitalizacao

As probabilidades mensais de hospitaliza¢éo, do grupo TAVI (2,3%; variando entre 2,1% a 2,5%) e do grupo clii
variando entre 4,7% e 9,5%), foram baseadas nos estudos PARTBIERAREEMAN 20166]. Os parametros foran
avaliadosha andlise de sensibilidade probabilistica com distribuicdo beta, com valores de alfa e beta para TAVI e tre
clinico respectivamente de 540,54/2.3167,14 e 31,86/415,62.

Os custos da hospitalizacdo (R$ 3670,38 variando entre R$ 2.936,31 a R$¥% #4044 baseados no estudo dealjo
2005[30], adaptados a perspectiva SUS. Na analise de sensibilidade probabilistica, foi utilizada distribuicdo gamr
desvio padrédo de R$ 604,13.

Para estimativa da desutilidade gerada pela hospitaliza@,84.§; variando entre 0,262 a 0,376), foi considerada a difere
de utilidade dos pacientes do brago clinico no estudo do @ dos pacientes internados no INC por insuficiér
cardiacd31].

Insuficiéncia renal
e hemodialise

Considerada apenas insuficiéncia renal com necessidade de hemodigtseas o primeiro ciclo. No estudo PARTNE
[9], um elevado prcentual de pacientes do brago clinico foi submetido ao tratamento com baldo (63,7%) e os pacie
braco clinico apresentavam um maior percentual de pacientes com valor basal de creatinina > 2 mg/drEa$31696).

Optamos por utilizar como baseestudo de Azevedo 20135], onde 2,2% dos pacientes inoperaveis encaminhados

TAVI realiavam hemodialise. Este percentual foi utilizado no brago clinico. No brago TAVI, a este percentual, somar
de incidéncia de novos casos de insuficiéncia renal com necessidade de hemodialise observado no estudo RBJR”
totalizando 3,3%. Os parametros foram avaliados na analise de sensibilidade probabilistica com distribuicdo b
valores de alfa e beta para TAVI e tratamento clinico respectivamente de 92,83/2720,33 e 93,90/4174,36.

Os custos da hemodialise (R$ 3.136,@driando entre R$ 1.697,79 a R$ 5.847,76), limitados ao primeiro ciclo, f
baseados no trabalho de Alvares 2Q32]. Na analise de sensibilidade probabilistica, foi utilizada distribuicdo gamma
desvio padrdo de R$ 1.737,34.

A estimativa da desutilidade (0,077 variando entre 0 e 0,317) gerada pela hemodilise foi calooiduise a diferenca
da utilidade do brago TAVI do modelo do NICE (0T a utilidade observada no estudo de Aks2011 (0,73)32].
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Marcapasso

O impacto do marcapasso foi considerado apenas no primeiro ciclo apds TAVI, impactando apenas em relacéo a
Né&o foi localizado um estudo considerado adequado para servir de base para estimarmos a desutilidade do marcay
TAVI. A prbabilidade de necessidade de marcapasso ap6s TAVI esta relacionada ao tipo de protese utilizada, sele
quatro estudos em ordem crescente de risco: PARTNER B [8]3BHCE (12%24]; Popma 204 (21,6%)23] e Azevedo
2015 (22,2%]25]. Adotadas como probabilidades pontuais, inferior e superior respectivamente, 12%, 3,3% e 22,2
andlise de sensibilidade probabilistica foi utilizada distribuicdo beta, com valores de alfa: 5,36 e beta: 39,3d4s @saus
baseados no SIGTA®)] (R$ 1.730,51, DP R$ 285,00), procedimento 04.06.01306Bnplante de marcapasso cardiac
multi-sitio transvenoso.

Morte

A probabilidade de morrer em ambos os grupos foi estimada a partir da curva de sobrevida (mortalidade por todas
causas, grupo anadido por intencéo de tratar) do seguimento de 5 anos do estudo PARTNBR® grupo TAVI
apresentou um HR 0,50 (IC95% @B85). Os dados foram extraidos da curean auxilicdo software WebplotDigitizer®
[33]. Nao foi considerado custo para o evento morte. A utilidade para morte foi considerada como zero.

A probabilidade de morrer no primeiro ciclo pds TAVI foi estimada na probabilidade apresentada no PART ($ER/d3
e no Registro Brasileiro (11,4{84].

Custos tratamento
clinico e TAVI

Os custos do TAVI (R$ 110.977,46; DP R$ 7.299,00) foram baseados no trabalho de §0hQ81ixites utilizados par:
o procedimento TAVI (R$ 40 mil e R$ 120 mil) foram amplos, com o intuito de testar o impacto de um possivel des
valor da prétese. O valor do TAVI foi composto de dois parametros, um custo fixo do procedimento (R$1)&2dhddo
no trabalho de Silva 2015, mais o custo da protese, esse considerado variavel.

Os custos do seguimento clinico (R$ 1.004,59; DP 284,141) foram baseados no egtalgjai2006 [30], adaptados a
perspectiva SUAnalise de sensibilidade probabilistica realizada datnibuicdo gamma para ambos 0s custos.

Utilidades

Selecionados trés estudos que avaliaram com o EQ5D as utilidades dos pacientes inoperaveis antes e{2406357 8]

Os valores extremos foram utilizadpara estimativa dos limites inferior e superior e a medida pontual foi estimada
média aritmética destes valores limitrofes. Para tratamento clinico, o limite inferior da utilidade foi d¢Z45656 méaximo
0,63[35]. A média foi calculada em 0,5975, distribuicdo beta (alfa 522, beta 351).

Para TAVI, o limite inferior da utilidade foi de 0,624] e o méaximo 0,7236], média 0,707, distribuicdo beta (alfa 332
beta 1379). As medidas de utilidades do TAVI foram penalizadas em 25% no primeiro més, com base na estimative
pelo NICE24] do impacto do procedimento sobre a qualite de vida periprocedimento, valores minimo, maximo e mé
de 0,52, 0,54 e 0,53, distribuicao beta (alfa9®d, beta 1843).
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Apéndices - Racional do impacto orcamentario na coorte com TAVI
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Ciclo Filade espera TAVI Estavel AVC Morte Custo mensal (R$) Custo acumulado (R$)
- 1 - - - - - -
1 996 1 - - - 247.190,42 247.190,42
2 1.808,00 80 - - 105 9.911.895,71 10.159.086,13
3 2.592,00 80 72 3 242 9.556.555,70 19.715.641,83
4 3.320,00 80 141 6 438 9.649.271,58 29.364.913,41
5 4.096,00 80 203 15 587 9.804.703,89 39.169.617,30
6 4.847,00 80 272 18 760 10.132.985,67 49.302.602,97
7 5.303,00 80 343 23 1.224 10.330.377,94 59.632.980,91
8 5.831,00 80 404 25 1.629 10.318.494,68 69.951.475,59
9 6.466,00 80 470 28 1.921 10.803.165,33 80.754.640,93
10 7.153,00 80 526 34 2.168 10.575.598,28 91.330.239,21
11 7.879,00 80 597 33 2.368 10.927.190,28 102.257.429,49
12 8.421,00 80 664 36 2.752 10.512.074,14 112.769.503,62
13 8.794,00 80 726 41 3.308 10.750.065,84 123.519.569,46
14 8.845,00 80 791 46 3.325 10.689.337,24 134.208.906,70
15 8.514,00 80 833 50 3.748 10.661.885,65 144.870.792,35
16 8.317,00 80 868 57 4.041 10.982.420,73 155.853.213,08
17 7.745,00 80 932 69 4.675 10.716.757,54 166.569.970,62
18 7.438,00 80 991 75 5.055 10.458.740,88 177.028.711,51
19 7.222,00 80 1.037,00 84 5.354 10.620.694,10 187.649.405,60
20 7.143,00 80 1.108,00 88 5.496 10.420.036,03 198.069.441,64
21 7.143,00 80 1.166,00 94 5.570 10.823.581,40 208.893.023,03
22 6.583,00 80 1.206,00 109 6.213 10.315.989,04 219.209.012,08
23 6.541,00 80 1.268,00 110 6.330 10.729.526,25 229.938.538,33
24 6.275,00 80 1.298,00 111 6.703 10.933.767,15 240.872.305,48
25 6.141,00 80 1.330,00 123 6.931 10.338.118,83 251.210.424,31
26 5.911,00 80 1.386,00 132 7.234 10.870.493,20 262.080.917,51
27 5.854,00 80 1.409,00 133 7.405 10.658.143,84 272.739.061,34
28 5.776,00 80 1.450,00 142 7.571 10.544.172,25 283.283.233,59
29 5.640,00 80 1.502,00 154 7.781 10.855.843,76 294.139.077,36
30 5.483,00 80 1.538,00 160 8.034 10.535.741,43 304.674.818,78
31 5.365,00 80 1.561,00 170 8.257 10.219.222,15 314.894.040,93
32 5.130,00 80 1.595,00 174 8.592 10.395.964,37 325.290.005,30
33 4.812,00 80 1.656,00 180 8.981 10.469.261,23 335.759.266,53
34 4.666,00 80 1.713,00 186 9.202 10.464.104,12 346.223.370,65
35 4.558,00 80 1.758,00 191 9.398 10.922.495,55 357.145.866,20
36 4.457,00 80 1.808,00 193 9.585 10.333.541,71 367.479.407,90
37 3.898,00 80 1.867,00 209 10.207 10.502.248,46 377.981.656,36
38 3.562,00 80 1.886,00 220 10.651 10.202.085,62 388.183.741,98
39 3.446,00 80 1.881,00 230 10.900 10.171.953,18 398.355.695,16
40 3.396,00 80 1.901,00 228 11.070 10.752.610,91 409.108.306,07
41 3.333,00 80 1.905,00 234 11.261 10.436.177,29 419.544.483,35
42 3.270,00 80 1.938,00 247 11.416 10.099.268,98 429.643.752,33
43 3.328,00 80 1.975,00 258 11.448 10.769.523,29 440.413.275,62
44 3.386,00 80 1.966,00 258 11.537 10.334.270,00 450.747.545,62
45 3.444,00 80 1.996,00 262 11.583 10.330.954,40 461.078.500,01
46 3.502,00 80 1.993,00 270 11.658 10.499.999,05 471.578.499,07
47 3.560,00 80 2.007,00 277 11.717 10.358.950,43 481.937.449,49
48 3.618,00 80 2.057,00 284 11.740 10.624.815,89 492.562.265,39
49 3.676,00 80 2.070,00 289 11.802 10.211.729,59 502.773.994,97
50 3.423,00 80 2.141,00 293 12.118 10.308.212,16 513.082.207,14
51 3.264,00 80 2.192,00 312 12.345 10.338.523,61 523.420.730,75
52 3.136,00 80 2.196,00 327 12.592 10.337.033,24 533.757.763,99
53 3.194,00 80 2.217,00 338 12.640 10.370.820,98 544.128.584,98
54 3.252,00 80 2.043,00 310 12.922 10.001.199,78 554.129.784,76
55 3.310,00 80 2.075,00 316 12.964 10.215.210,10 564.344.994,86
56 3.201,00 80 2.145,00 321 13.136 10.374.488,02 574.719.482,87
57 2.917,00 80 2.205,00 339 13.480 10.458.532,04 585.178.014,91
58 2.738,00 80 2.263,00 351 13.727 10.253.623,11 595.431.638,01
59 2.291,00 80 2.274,00 347 14.305 10.305.383,02 605.737.021,04
60 2.321,00 80 2.320,00 364 14.350 - 605.737.021,04
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